- No. LP-919044992-15-2015 referente a la Adquisicion de “Reactivos para la Determinacién de Analisis Clinicos y,

- Voto: el Lic. Rafael Soto Briones, representante de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de

, Depértamento de Adquisiciones, el Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanis, Coordinador de Licitaciones y la

" presentan los CC.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Servicios ‘SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
de salud O P D . ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
koo DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nuevoleon SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
| DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA

"~ JUNTA DE ACLARACIONES DE LA _

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
PRESENCIAL No. LP-919044992-15-2015 '

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANALISIS CLINICOS Y EQUIPOS EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 17:30 horas del dia 22 de diciembre del 2015, en la Sala de Juntas de
la Subsecretaria de Prevencion y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en
Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, estando de acuerdo los asistentes, se reunieron
los Servidores Publicos, miembros del Comité de Adquisiciones e invitados y demdas personas cuyos nombres,
representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de
Aclaraciones de la Licitacién Publica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial

Equipos en Comodato”, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Ledn y los articulos 72 y 73 del Reglamento de
la misma Ley; asf como a lo sefialado en el punto 11 de la convocatoria de la licitacidn en referencia.

Este acto fue presidido por el Lic. José de Jesus Garza Escamilla, Director Administrativo y Representante dgl—
Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demds miembros de
Comité, invitados permanentes y del drea usuaria, siendo estos los siguientes: Miembros del Comité con Voz y
Nuevo Leén v el Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas, representante de la Direccion Juridica de este Organismo,
Miembros del Comité con Voz: Invitados del drea usuaria de este organismo, la QBP. Graciela Cantl Gonzélez,
del Hospital Materno Infantil y el Q.B.P. Héctor Gracia Leal, del Laboratorio Estatal, QCB Roberto Lépez Guzman,
del Hospital Metropolitano, Q.C.B. Gloria Santos Gamboa y Dra. Beatriz Aurora Lee Gonzalez, ambas del Centro
Estatal de Transfusién Sanguinea y como Invitados Permanentes: todos de este Organismo, el Lic. Fidel
Moctezuma Carrillo, Subdirector de Recursos Materiales, la C.P. Santiaga Rodriguez Sandoval, Jefa del

Lic. Nancy Natale de Ledn Rodriguez, representante de la Direccién de Contraloria Interna. Como observador se

De conformidad con el articulo 31 fraccion XXIll de la Ley, al presente acto asistieron dos personas fisicas que

manifestaron su interés de estar presentes en el mismo en calidad de observador, siendo los CC. Rusbel Cain  /~
Dominguez Cruz y Chrystian Yepiz Miranda,

En uso de la palabra el Lic. José de Jesus Garza Escamilla, Director Administrativo y Representante del Presidente
del Comité, declaré abierto el presente evento inicidndose con la Lista asistencia de proveedores estando-

p'resentes las siguientes empresas: Artimedica, S.A. de C.V., representada por el C. Mario Alonso Garcia Ramon, | ‘
Instrumentos y Equipos Falcon, S.A. de C.V,, representada por la C. Marfa Esther Gonzalez Pérez, la empresa

Velemed, S.A. de C.V., representada por el C. José Santos Ortiz Hernéndez y Multiequipos y Medicamentos, ' |
S.A. de C.V., representada por el C. Jaime Ldpez Rivera, la empresa Distribuidora Sevi, S.A. de C.V.,
representada por el C. Eduardo Alejandro Orozco Gémez, la empresa Comercializadora de Reactivos para /-
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Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V., representada por el C. René Gerardo Salazar Robledo,;

la empresa Laboratorios Licon S.A., representada por el C. Ivan Perseo Edmundo Campos. L :

Acto seguido se procedid a dar lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son |- _
las siguientes: . : : : -

fase

DUDAS TECNICAS: A
 Pregunta 1: En la pagina ndmero 4, punto 1.1.1, segundo pérrafo, se dispuso lo siguiente:
“Asi mismo en el ANEXO 1A se describen las caracteristicas'y especificaciones de los equipos en
comodato para la determinacién de sus resultados, los cuales no deberdn tener una antigiiedad
mavyor a 3 ANOS.”
Posteriormente, en el mismo . punto 1.1.1, -tercer parrafo se dispuso lo que a continuacién se
transcribe:
“En el Anexo 1B se sefiala la distribucién de pruebas a cada una de los Unidades Aplicativas, por lo
que los proveedores que resulten con adjudicacién deberén entregar el equipo descrito en el Anexo
1A (con antigiiedad mdxima de 3 ANOS) en cada una de las unidades.”
Sin embargo, en la pagina 26 fraccién |, inciso A, se exige como una caracteristica de los equipos de
quimica clinica, electrolitos, inmunologia y pruebas especiales; asi como en Ia pagina 27,
correspondiente a la fraccién |, inciso B, lo siguiente:
“Equipos con antigiiedad no mayor a 5 ANOS”
Esto revela en primera instancia una contradiccién en si misma de las bases de I|C|tac10n que
debera ser subsanada en la presente junta de aclaraciones, en la cual se debera tomar en cuenta
que los equipos con una antigiedad mayor a tres afios adolecen de actualizaciones en las
metodologia por lo que pudieran arrOJar resultados poco confiables. ’
"En tales condiciones, solicitamos a la convocante prevalezca como exigencia de TODOS los equ1pos
ofertados una antigliedad no mayor a TRES afios. ¢Se acepta?
Respuesta: Se acepta su propuesta, los equipos no deberdn tener una antigliedad mayor a tres afios.
Pregunta 2: En la pagina 24, Anexo 1 Partida 1 Especificaciones Técnicas Reactivos para determinacién de

' pruebas de quimica clinica, PROTEINAS SUERO, Se solicita a la convocante se nos aclare si esta
. prueba se refiere a proteinas totales, ¢Es correcta nuestra apreciacién? '
Respuesta: Es correcta su apreciacion.
Pregunta 3: Respecto a la Especificacion Técnica: “FRACCION BETA”, contenida .en la pagina 24 (Anexo 1),
’ Partida 7: “Reactivos para determinacién de Inmunologia”, se solicita a la convocante aclare a qué
prueba especificamente se refiere este parametro (fraccién beta), ya que de licitarlo de esta forma
se entiende que se refiere a alguna prueba especifica de alguna casa comercial y nos deja en total
desventaja y no permite la libre participacion. ¢ Respuesta?

Respuesta: Esta prueba se refiere para la determinacién de la hormona gonodatropina corionica
| humana-fraccién beta.E .
Pregunta 4: En la pdgina 26 Anexo 1A mencionan: “I_QUIMICA CLINICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGIA,

PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA SENSIBILIDAD): PARTIDAS 1, 25y 7 creemos que hay un error
porque la partida 5 es: “REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS
CRITICOS)” por lo que lo correcto seria que se refirieran a las partidas 1, 2,7 y 10, ¢Es correcta
| nuestra apreciacién? ‘

Respuesta: Si es-correcta su apreciacion.

Pregunta 5: En la pagina 26 (Anexo 1A), fraccidn |, inciso A, se dispuso literalmente, lo siguiente:

“El licitante deberd proporcionar 2 instrumentos para el Hospital Metrop.olitano “Dr. Bernardo
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 Sepulveda” y 2 instrumentos para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil con las
siguientes caracteristicas: _
. . Equipos con capacidad minima de 900 pruebas por hora..”
Segun los reportes de los dltimos 8 afios, los Hospitales Materno Infantil y Metropolitano realizan -
como maximo- un total de 550 pruebas AL DIA, por lo que solicitar-equipos que realicen 900
pruebas POR HORA es totalmente excesivo, por lo que esta especn‘ncaaon sugiere que se estd
intentando dirigir la Licitacién a favor de cierto proveedor.
En efecto, no existe justificacién técnica alguna que ampare la exigencia de proporcionar equipos
que realicen 900 pruebas POR HORA cuando tales uhidades realizan ~como méaximo- 500 pruebas al
dia. En aras del respeto al principio de libre competencia, se solicita a la convocante permita ofertar
equipos que realicen 600 pruebas por hora, caracteristica técnica que es més que suficiente para
dar abasto al volumen de trabajo que tienen tales Hospitales, y que permltma participar a mads
concursantes. ¢Se acepta?

Respuesta: Si se acepta su propuesta, podra ofertar equipos que realicen 600 pruebas por hora o més.

Pregunta 6: En la pdgina 26 (Anexo 1A), fraccién |, inciso A, se dispuso literalmente, lo siguiente:
“El licitante deberd proporcionar 2 instrumentos para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo
Sepulveda™ y 2 instrumentos para el Hospltal Regional de Alta Especialidad Materno Infantil con las
siguientes caracteristicas: ‘
. Equipos con capacidad minima de 900 pruebas por hora automatizados, aleatorios, que
permiten el procesamiento de una o varias pruebas a una muestra determinada, y facil
programacién, que cuenten con unidad analitica, CPU, teclado alfa numérico, impresdra, monitor
y sistema des-ionizador de agua.”
Si bien es cierto que los equipos analizadores de distintas marcas de fabricantes cuentan con
especificaciones distintas entre si, no debe pasarse por alto que para su funcionamiento requieren
invariablemente de los aditamentos periféricos mencxonados;el apartado antes transcrito. Es decir,
todos requieren-de unidad analitica, CPU, teclado alfanumérico, impresora, monitor y sistema |
desionizador de agua.
Ahora bien, aunque hay algunos equos que cuentan con todos estos penfencos integrados al
proplo equipo, lo cierto es que los analizadores a los que se les mcorporan y/o adicionan los
periféricos mencionados funcionan exactamente igual que los que ya los tienen integrados o
incluidos. ,
Por las forma en que estd redactada la especificacidn transcrita en las bases se podria interpretar
que se estd intentando dirigir la licitacién a cierto proveedor al requerir que los analizadores
“cuenten” con los periféricos mencionados, por. lo que en aras al respeto al principio de libre
competencia que ha sido la bandera de esta nueva administracién, se solicita a la convocante
permita ofertar equipos tanto que ya cuenten con todos los aditamentos integrados, como
aquélios a los que se les incorporan y/o adicionan, pues repito, ambos analizadores tienen la
misma funcionalidad; y exigir sélo aquéllos que tienen los periféricos integrados supondna imponer
“un candado” a la licitacién para beneficiar a cierto licitante. ¢Se acepta?

Respuesta: - | Siseacepta, se puede ofertar con cualquiera de las dos sefialadas.

Pregunta 7; En la pdgina 26 (Anexo 1A), fraccidn |, inciso A, se dispuso literalmente, lo siguiente:

, “El licitante debera proporcionar 2 instrumentos para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo
Sepulveda” y 2 instrumentos para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil con las(
siguientes caracteristicas:

Sin mantenimiento diario y minimo mantenimiento semanal.”Al observar esta caracteristica
nosotros vemos que al solicitar instrumentos que-no requieren mantenimiento diario vuelven
ustedes a orientar hacia un instrumento especifico intentando favorecer a algin proveedor en
especial Por lo tanto se solicita a Ia vocante retire e§ta caracteristica ya que el mantenimiento
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diario beneficia la calidad de los resultados. ¢Se acepta?

Respuesta:

Si se acepta ofertar dicha caracteristicas, pero se aceptara ambas.

Pregunta 8:

En la pdgina 26 (Anexo 1A), fraccién |, inciso A, se mencionan las caracteristicas de DOS
| Instrumentos para el Hospital Metropolita y DOS Instrumentos para el hospital Materno Infantil, sin
embargo, solicitamos a la convocante que UNO de esos equipos para cada Hospital tenga las
siguientes caracteristicas:

- Equipos con capacidad de ensayos de 170 a 2,170 pruebas por hora minimo, capaz de ser
configurable a un equipo de Inmunologia

- Sistema automatizado de alto rendimiento para determmar pruebas de Inmunologla Quimica
Clinica y proteinas séricas e ISE para electrolitos séricos y urinarios.

- Técnicas de analisis: colorimétricas, enzimaticos o turbldlmetncas Se sohcutan configuracién
de hasta 117 canales fotométricos.

- Con almacenamiento de datos de hasta 9,000 Rutina/Urgencias.

- Sistema de refrigeracién para conservacidn de reactivos integrado.

- Todos los reactivos listos para su uso. En casette -

- Volumen de muestra no mayor a 1-35 pL de tubo primario

- Con lector de cédigo de barras.

- Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina, sangre total, liquido
cefalorraquideo y otros liquidos bioldgicos.
- Volumen de reactivo de 50 a 250 pL. Callbracmn automatica con capacidad de auto dilucién para
muestras patoldgicas.

- Equipos con antigliedad no mayor a 2 Anos

- Que cuente con longitudes de onda de 340 a 800 nm ,
- Sistema con programacion de pruebas en memoria, con capacidad para programar, cancelar,
ordenar, agrupar, cambiar y aumentar las listas de trabajo aun procesando.

- Baflo de agua como sistema de incubacién con control de temperatura de reaccién de 372C, que
utilice celdas de plastico desechables '

- Control de calidad con gréficas de Youden y Levin Jennings integrado.

- Los reactivos deberdn estar libres de intervencidn por parte del usuario (pre-diluciones, pre
tratamiento, mezclas) 4
| - Sin consumo de reactivos, agua u otras sustancias en posicién de reposo.
- Capacidad para optimizar el volumen de muestra.
- Que cuente con deteccién de coagulo.
- Software en espafiol, que reporte resultados utilizando rango de referencia de acuerdo ala edad

- Interfase bi-direccional, serial RS 232
- PC monitor, teclado e Impresora integrada o adicional, con regulador de voltaje
- Pantalla TouchScreen.
- Capaz de almacenar hasta 180 curvas de calibracién.
- Cuente con sistema de reporte de resultados en una impresora externa al equipo.
Asi mismo, para el inciso B (proceso de Pruebas de Inmunologia y Pruebas Especiales (PSA))
solicitamos a la convocante que se acepte un equipo tenga las siguientes caracteristicas:
- Equipos con capacidad de ensayos de 170 a 340 pruebas por hora minimo
- Equipo con capacidad de procesar las siguientes Pruebas: Perfil Cardiaco (pro_BNP, Trop Ty
Mioglobina), Perfil Anemia (Ferritina, Vitamina B12, Folato y RBC Folato), Perfil Hormonal
(Prolactina, Testosterona, Progesterona, Estradiol, LH, FSH, HCG, DHEA-S), Perfil Tiroideo (TSH, T-
uptake, T3, T4, FT4, FT3, Anti-TPO, TG, Anti-TG), Marcadores Tumorales (AFP, CA 125, CA '15-3,
CA 19-9, CEA, PSA, PSA FREE, Cyfra 21-1, CA 72-4, S100), Marcadores Oseos$ (bCross-Lap, P1-
NP, N- midOsteocalcin, PTH) e Infecciosas, (HIV combi, HAV, HAVIgM, HBs, HBc, HBclgM, HBeAg,
Anti-HBe), IGM CMV, IGM TOXOPLASMA, IGM RUBEOLA, IGE.
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- Sistema automatizado de alto rendimiento para determinar pruebas de Inmunologia.
- Capacidad minima para 60 Inmunoensayos Heterogéneos mediante electroquimioluminisencia
.- Capacidad de trabajar 24 horas del dia.
- Random Access
- Volumen de reactivo: 40-64 mcl dependiendo del test
- Volumen de muestra de 10-50 mcl
- Con control de inventario
- Calibracién a dos puntos
- Presentacién de reactivos: 100/200 pruebas
- Disco de incubacion con 54 posiciones
- Que acepte los siguientes tipos de muestra: suero, plasma y orina
- Deteccion de nivel de liquido y de coagulo
- Capacidad automatica de dilucién de muestras
- Calibracién Automética -~ .
- Funciones de mantenimiento automatizado
- Repeticiones autométicas
- Que cuente con 12 charolas cada una con 75 posiciones para ensayos
- Mlnlmo 25 posiciones de reactivo
- Tlempo de analisis: maximo 19 minutos
- Temperatura de incubacién 37 °C
- Disco de reactivos con temperatura controlada a 20+/-3°C
- - Almacenamiento de temperatura regulada para 25 paquetes de reactivos
- Lector de cddigo de barras
- Aperturay cerrado de reactivos de manera automatica para prevenir su evaporacion
- Todos los reactivos listos para su uso.
- Capaz de ser interfazado
- Cuente con sistema de reporte de resultados en una impresora externa al equipo
- Software en espafiol :
- PC monitor, teclado e Impresora integrada o adicional, con regulador de voltaje
- Accesorios, Consumibles y Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y
modelo del equipo.
- Suministro eléctrico 115/230 v ac, 60/50 hz, consume maximo 1kva
Ademds, solicitamos a la convocante que se acepte un equipo para el Hospital Metropolitano y otro
para el Hospital Regional Materno Infantil como complemento para el proceso de Pruebas de
Quimica Clinica y Electrolitos con las siguientes caracteristicas:
- Sistema automatizado de mediano rendimiento para determinar pruebas de Quimica Cllnlca v
proteinas séricas e ISE para electrolitos séricos y urinarios
- Técnicas de andlisis: Absorbancia, Espectrofotométrica, Turbidimetria y Fluorescencia Polarizada
- Que acepte muestras de urgencia sin interrumpir la lista de trabajo
- Sistema de refrigeracidn para conservacién de reactivos mtegrado
- Que tenga longitudes de onda de 340 a 800 nm
- Equipos con antigiiedad no mayor a 2 Afios
- Todos los reactivos listos para su uso. En cassette
- Capacidad de ensayo minimo de 400 pruebas por hora.
- Volumen de muestra 2.10 pl, ISE 97 pl (directo), 20 pl (indirecto), 20 pl (orma)
- Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina, ||qU|do cefalorraquideo,
hemolizado, vy otros liquidos bioldgicos.
- Capacidad de reactivos abordo de 30.
- Sistema con programacion de pruebas en memoria, con capacidad para programar, cancelar,
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ordenar, agrupar, cambiar y aumentar las listas de trabajo aun procesando.
- Bafio de aire a 37 2C +/- 0.1 2C con cubetas desechables.
- Control de calidad con gréficas de Youden y Levin Jennings integrado.
- Los reactivos deberdn estar libres de intervencién por parte del usuario (pre-diluciones, pre
tratamiento, mezclas.)
" - Capacidad para optimizar el volumen de muestra.
"~ Que cuente con deteccién de coagulo.
- Software en espafiol, que reporte resultados utilizando rango de referencia de acuerdo a la edad.
- Interface bi-direccional, serial RS 232
- PC monitor, teclado e Impresora integrada o adncnonal con regulador de voltaje.
- Cédigo de barras para reactivo.
- Sistema de informatica, software y manuales en espafiol.
- Reactivos y equipos ofertados deberan de ser de la misma marca.
- Capaz de almacenar curvas de calibracién. ‘
- Cuente con sistema de reporte de resultados en una impresera externa al equipo.
- Se deberad inscribir al Laboratorio Clinico en un programa de control de calldad externo en el drea
“de quimica clinica. ‘
- Deberd contemplarse la dotacidn de sueros control : a dos niveles para el control de calidad.
- Los equipos deberdn estar interfasados al Sistema de Informacidn del Laboratorio
Conforme a los promedios mensuales de dichas Unidades, nuestros equipos propuestos superan la
demanda de trabajo respectivamente y ademas sobrepasan los requerimientos de las Unidades
aplicativas, asi como permitirfa la libre participacion en lugar de dirigirlas hacia una casa comercial
especifica. ¢Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Si se acepta. Oferte su tecnologfa, sin que ello implique no poder ofertar lo solicitado orlglnalmente
en las bases para este punto y respecto a los equipos como complemento se contesta en generales
Pregunta 9: En la pagina 26 (Anexa 1A), fraccién |, inciso B, se dispuso literalmente lo siguiente:

“El licitante debera proporcionar 2 instrumentos para. el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo

Sepulveda” y 2 instrumentos para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil para‘la
PARTIDAS 5y 7 (PSA) :

. Equipos con capacidad de reallzar minimo 100 pruebas por hora. Con capacidad dec,
procesar las pruebas indicadas en la partida 5 de Inmunologia y 7 (PSA TOTAL).

Se solicita a la convocante aclare si en lugar de las “partidas 5y 7”, debid decir “partidas 7 y 10”, ya
que la partida 5 es la correspondiente a “GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS)” érespuesta?

Respuesta: Si es correcta su apreciacion,

Pregunta 10: En la pagina 26 (Anexo 1A), fraccidn |, inciso B, se dispuso literalmente lo siguiente:

' “El licitante deberd proporcionar un instrumento para los siguientes Hospitales con las

caracteristicas relacionadas a continuacién Hospital Gral. De Dr. Arroyo, H. Gral. De Galeana, H.
Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Sabinas Hidalgo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, CSU
Nueva Morelos, CSU Terminal, CSU Arturo B. de la Garza, CSU Insurgentes Sanitaria No. 5 (CSU
Andhuac), Jurisdiccidn Sanitaria No. 6 (CSU Cadereyta), Clmlca Tierra y Libertad: - con las siguientes
caracteristicas »
1) Equipos con capacndad minima de 400 pruebaS',por hora, automatizados, aleatorios, que
permiten el procesamiento de una o varias pruebas a una muestra determinada, de piso y de fécil
programacién, que cuenten con una unidad analitica, CPU, teclado alfa numérico, impresora,
monitor y sistema des-ionizador de agua.”

Pues bien, en este punto conviene precisar que los equipos que realizan 400- pruebas por hora
(como los requeridos) son de los llamados de “mediano rendimiento”, por-lo que exigir que los
mismos cuenten (ya sea integrados o agregados al mismo) un SISTEMA DESIONIZADOR DE AGUA es |

totalmente fuera de proporcidn, e indica sin lugar a dudas que se estd intentando beneficia a un
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licitante en especifico.
La mayoria de los laboratorios que cuentan con este tipo de analizadores, ya sea en el sector
plblico e incluso en el privado, NO cuentan con un desionizador de agua propio, sino que el
proveedor del ‘reactivo les abastece de garrafones de agua desionizada. Este sistema de N\
abastecimiento de agua en garrafones en nada entorpece la funcionalidad y/o eficiencia del proceso '
de andlisis de muestras, por lo que se repite que exigir que este tipo de analizadores cuenten con
un sistema propio de agua desionizada deja ver claramente que se estd intentando dirigir la
licitacion para que el fallo se pronuncie a favor de cierto licitante.
Asi las cosas, se estd intentando imponer uno de los llamados “candados” en esta licitacion,
limitando la libre participacidn de los contendientes. '
Por lo tanto, se solicita de la manera mas atenta a la convocante nos permita ofertar equipos que
| no cuenten con un sistema de agua desionizada y que en su lugar se permita surtir el agua
desionizada en envases de 20 litros para las unidades citadas. ¢Se Acepta?

Respuesta: Si se acepta su p'rg)'puesta, Sin que se limite la posibilidad de que los demas licitantes oferten una
tecnologia de las sefialadas en las bases y la sefialada en esta pregunta.

Pregunta 11: Respecto al inciso B, contenido en la pagina 27 (Anexo 1A), se solicita a la Convocante nos permita
ofertar 10 Equipos para las unidades Hospital Gral. De Dr. Arroyo, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De
Cerralvo, H. Gral. De Sabinas Hidalgo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, CSU Nueva
Morelos, CSU Terminal, CSU Arturo B. de la Garza y CSU Insurgentes equipos con las siguientes
caracteristicas: :
- Sistema automatizado de mediano rendimiento para determ’inar pruebas de Quimica Clinica,
proteinas séricas e ISE para electrolitos séricos.y urinarios.
- Técnicas de andlisis: Absorbancia, Espectrofotométrica, Turbidimetria y Fluorescencia Polarizada.
-Que acepte muestras de urgencia sin interrumpir la lista de trabajo v
- Sistema de refrigeracién para conservacion de- reactivos integrado.
- Que tenga longitudes deonda de 340 a 800 nm
- Equipos con antigliedad no mayor a 2 Afios
- Todos los reactivos listos para su uso. En cassette
- Capacidad de ensayo minimo de 400 pruebas por hora.
- Volumen de muestra 2.10 pl, ISE 97 pl (directo), 20 pl (indirecto), 20 pl (orma) .
‘| - Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina, liquido cefalorraquideo,
hemolizado, y otros liquidos biolégicos. C '
- Capacidad de reactivos abordo de 30.
- Sistema con programacién de pruebas en memoria, con capacidad para programar, cancelar,
ordenar, agrupar, cambiar y aumentar las listas de trabajo aun procesando. :
- Bafio de aire a 37 °C +/- 0.1 eC con cubetas desechables
- Control de calidad con graficas de Youden y Levin Jennings integrado.
-'Los reactivos deberdn estar libres de intervencidn por parte del usuario (pre-diluciones, pre
tratamiento, mezclas.) ‘ :
- Capacidad para optimizar el volumen de muestra.
- Que cuente con deteccidn de coagulo.
- Software en espafiol, que reporte resultados utilizando rango de referencia de acuerdo a la edad.
- Interface bi-direccional, serial RS 232
- PC monitor, teclado e Impresora integrada o adncnonal con regulador de voltaje
- Codigo de barras para reactivo.
- Sistema de informatica, software y manuales en espaiiol.
- Reactivos y equipos ofertados deberan de ser de la misma marca.
- Capaz de almacenar curvas de calibracién.
- Cuente con sistema de reporte de resultados en una impresora externa al equipo.
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| - Se debera inscribir al Laboratorio Clinico en un programa de control de calidad externo en el drea

de quimica clinica.

- Deberd contemplarse la dotacién de sueros control'a dos niveles para el control de calidad.

- Los equipos deberdn estar interfasados al Sistema de Informacién del Laboratorio segun lo
especificado. )

Asi mismo, para las Unidades Jurisdiccidn Sanitaria No. 5 {CSU Anahuac), Jurisdiccidn Sanitaria No. 6
(CSU Cadereyta), Clinica Tierra y Libertad, se solicita a la convocante acepte ofertar equipo
Automatizado de porte menor para aprovechar los espacios en los laboratorios mencionados y
aprovechar al méximo el rendimiento de los reactivos a beneficio de la convocante, ademds de
adaptarse a la baja demanda de muestras de éstas unidades equipo con las siguientes
caracteristicas:

- Analizador automatico para determinar pruebas de Quimica Clinica, proteinas séricas y Electrolitos
- Que acepte muestras de urgencia.

- Sistema de refrigeracién para conservacién de reactivos.

- Software en espafiol. '

- Equipos con antigiiedad no mayor a 2 Afios

- Todos los reactivos listos para su uso.

| - Capacidad de ensayo minimo de 60 pruebas por hora.
“- Volumen de muestra no mayor a 16.5 plL de tubo primario

- Graficas de Levey Jennings

- Capacidad de reactivos abordo de 27.

- Utilice cubetas desechables.

- Sistema de incubacidn tipo Peltier con 37°c

- Los reactivos deberdn estar libres de mtervencnon por parte del usuario (pre-diluciones,
pretratamiento, mezclas.)

- Software en espafiol. Interface bldlrecaonal RS 232

- Impresora integrada.

- Pantalla Touch Screen.

- Dilucién automética.

- En caso de que el reactivo ofertado requiera refrigeracion, el equnpo debera tener refngeracnon
a bordo para mantener en buen estado-los reactivos.

- El equipo deberd realizar la lectura de la muestra minimo a 12 longitudes de onda.

- Estabilidad del reactivo después de abrirse- minimo 14 dias.

- Pueda programar, cancelar, camblar y aumentar la lista de trabajo en cualquier momento (aun
estando en proceso).

| - Sistema que acepte muestras de urgencia de acceso aleatorio.

- Sensor de nivel de muestra y reactivo con aviso a operador en caso necesario.

- Sistema de informética, software y manuales en espafiol.

- Capaz de almacenar curvas de calibracién.

- Contemplarse la dotacién de sueros control a dos niveles para eI control de calidad.,

- Se deberd inscribir al Laboratorio Clmlco en un programa de control de calidad externo en el érea
.de quimica clinica

Conforme a los promedios mensuales de dichas Unidades, nuestros equipos propuestos superan la

demanda de trabajo respectivamente y ademds sobrepasan los requerimientos de Ias Unidades |

apllcatlvas ¢Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta:

- Se acepta oferte su tecnologla sin que se limite la posibilidad de que otros l|C|tantes oferten una u

otra tecnologia.

Pregunta 12:

Entendemos que para la partida 1 (reactivos para determinacién de pruebas de QUImICB Clinica),
contenida en la pagina 24, asi como a Jas caracteristicas y especnf“cacmnes de los equipos en
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comodato, previstas en el anexo 1A (pagina 26, fraccién 1), los equipos solicitados en el punto “A”
deberdn tener como caracteristica:minima que los reactivos sean en presentacién de CASSETTE, ¢Es
correcta nuestra apreciacién? :

Respuesta:

Se acepta oferte su tecnologia sin que se limite la p05|b|||dad de que otros licitantes oferten una u
otra tecnologia. :

Pregunta 13:

 Entendemos que para la partida 1 (reactivos para determmauon de pruebas de Quimica Clinica),
contenida en la pagina 24, asi como a las caracteristicas y especificaciones de los equipos en
comodato, previstas en el anexo 1A {pagina 26, fraccion 1), los equipos solicitados en el punto “A”
deberén tener como caracteristica minima configurarse en un solo instrumento con el equ1po de
Inmunologia, ¢Es correcta nuestra apreciacién?

Respuesta:

otra tecnologia.

Se acepta oferte su tecnologia sin que se limite la p05|bll|dad de que otros licitantes oferten unau

Pregunta 14:

Entendemos que para la partida 7 (reactivos-para determmaaon de Inmubologia), contenida en la
pégina 24, asi como a las caracteristicasy especificaciones de los equipos en comodato, previstas en
el anexo 1A (pdgina 26, fraccion I), los equipos solicitados en el punto “B” deberdn tener como
caracteristica minima configurarse en un solo mstrumento con el equipo de Quimica Clinica, ¢Es
correcta nuestra apreciacién?

Respuesta:

Podra ofrecer dicha caracteristica, sin que se. limite la posibilidad de que se oferte por otros
licitantes la solicitada en la convocatoria.

Pregunta 15:

Actualmente los Hospitales Metropolitano y Materno Infantil cuentan con equipos de hematologia
de alto rendimiento por las elevadas necesidades de muestras, tales equipos tienen la caracteristica
de medir VEINTISEIS pardmetros. Estos equipos han sido mds que suficientes para las necesidades,
de acuerdo al historial de las propias unidades. '
No obstante lo anterior, la convocante (en la pagina 28, fraccidn il, inciso A, punto nimero 1) sin
razén de por medio, exige equipos que midan VEINTINUEVE parametros, lo que claramente pone de
manifiesto que se intenta beneficiar a una casa comercial, limitando la libre participacién.

Por lo anterior, solicitamos atentamente se acepte ofertar equipos con 26 pardmetros. ¢Se acepta?

Respuesta:

Podra ofrecer dicha caracteristica, sin que se limite la posibilidad de que se oferte por otros

Pregunta 16:

se transcribe: , . .
“Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda (Puesto de Sangrado), Hospital Regional de Alta
Especialidad Materno Infantil (Puesto de Sangrado), Clinica Tierra y Libertad, Jurisdicciones 2,3,5,6,
Jurisdicciones Fraile, China y Villaldama.

3) Sistema universal de muestreo en tubo cerrado y auto cargador.”

Cabe mencionar que estos laboratorios tienen poca afluencia de pacientes, por lo que en las bases
se acierta al solicitar equipos de bajo rendimiento, cuya caracteristica es que reporten mlmmo 20
parametros.

Sin embargo, la exngenaa prevista en el punto ndmero 3, relatlva a que esos equipos pequerios
cuenten ademas con la caracteristica de “MUESTREO EN TUBO CERRADO Y AUTO CARGADOR”
significa que la Convocante esta intentando que sélo se pueda ofertar un instrumento especn‘lco
que hay en el mercado, lo que atenta contra la libre participacion. '
En efecto, la inmensa mayorfa de los equipos de hematologia que reportan 20 pardmetros NO
cuenta con la caracteristica de “muestreo en tubo cerrado y auto cargador”, por lo que es evidente
que se esta intentando dirigir el fallo de la licitacién a favor de cierta persona.

Ademds, técnicamente, en NADA beneficia que el equipo cuente o no con muestreo en tubo
cerrado y auto cargador, pues esta caracteristica se utiliza generalmente en los laboratorios con un

NO acontece en las unidades menores previstas en el inciso B mencionado, las cuales tienen muy

volumen alto de trabajo que requieren que se procesen las pruebas lo mas rapido posible, lo que -

S
licitantes la solicitada en la convocatoria. T §

En la pagina 29, fraccidn I, inciso B, punto nimero 3, se dispuso literalmente lo que a continuaciér\
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baja demanda (tan es asi que se requirieron equipos con reporte de 20 parametros que son de baﬂL
rendimiento)

Por lo tanto, se solicita a la convocante acepte ofertas de los licitantes que proporcionen equipos
que no necesariamente tengan sistema universal de muestreo en tubo cerrado y auto cargador; ¢Se

J : acepta?
Respuesta: Podra ofrecer dicha caracteristica, sin que se limite la p05|blI|dad de que se oferte por otros
licitantes la solicitada en la convocatoria.
Pregunta 17: En la paglna 28, fraccidn I, inciso “A”, se solicita para los hospitales Generales de Doctor Arroyo,

Galeana, Cerralvo, Sabinas Hidalgo, Montemorelos, Linares, asi como las Jurisdicciones 1y 4 y
Clinica Tierra y Libertad, equipo de MUY ALTO RENDIMIENTO que generalmente son utilizados para
Hospitales con un volumen sumamente elevado de muestras, sin embargo, basta con revisar las
estadisticas de cada unidad para darse cuenta que el volumen de trabajo en esos lugares NO -
REQUIERE DE LOS ANALIZADORES QUE SE EXIGEN, lo que indica o que existe un desconocimiento
absoluto de las necesidades de las unidades o que se esta intentando elevar las exigencias (sin
sentido), a fin de favorecer a alguno de los proveedores dolosa e ilegalmente.
Por lo tanto, solicito de la manera mds atenta que para esas unidades, se acepte ofertar los
siguientes equipos que son acordes a los voliimenes y necesidades de las unidades mencionadas:
Para el Hospital General Dr. Arroyo y para Ia Jurisdiccién 1 (Nueva Morelos) equipos con las
Siguientes caracteristicas:

- Analizador Hematologrco Automatizado con Diferencial en 5 Partes

- Equipo con 26 Pardmetros WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV,
‘NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, PDW, P-LCR,
PCT, IG#, 1IG%

- Que el Principio de deteccidn sea Método de citometria de flujo.fluorescente utilizando léser
semiconductor (WBC + Dif) )

- Método de deteccidn por corriente directa utilizando enfoque hldrodmamlco (RBC, PLT)

- Método de Hemoglobina SLS (Lauril Sulfato Sédico) libre de cianuro

- Método de Pulsos acumulativos para determinar el Hematocrito.

- Velocidad de trabajo 60 muestras por hora

- Almacén de datos de anlisis: 10,000 muestras incluyendo histogramas y dlspersogramas

- Equipo con Antigliedad no mayor a 2 afios

- Registro de pacientes: 5,000 pacientes

- Lista de trabajo: 1,000 peticiones
- Control de Calidad 20 archivos de control de calidad con 300 puntos cada uno. - Graflcos

Levy Jennigs y Gréficos de

- Radar

- Perfiles CBC y CBC + Dif

- Volumen de muestra 20pL de muestra .

- Dimensiones de Unidad principal = 385 mm x 305 mm x 400 mm

- Peso de Unidad principal 27 Kg

- Opciones periféricos Impresora Laser, No break Supresor de picos

- Fuente de Poder 110-117 V; 220-240 V +/- 10% (50/60Hz)

- Software En espafiol.

Y para los Hospitales Generales H. Galeana, H Cerralvo, H. Sabinas Hidalgo, H Montemorelos, H
Linares, Jurisdiccién 4 y Clinica Tierra y Libertad Equipos con las siguientes caracteristicas:
- Principio de medicién: Método de corriente directa, SLS libre de cianuro, detéccién de altura de
pulsos Acumulativos »
- - Analitos o estudios a determinar 19 pardmetros. Con dlferenual de 3 partes.
- Equipos con antlguedad no mayor a 2 Afos

.
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- Analizador Hematoldgico automatizado.

- Capacidad de procesamiento de 60 muestras por hora.

- Volumen de muestra: 50 p para el modo de sangre total.

- Reporte de resultados en gréficas, nimeros absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el

papel.

- Monitor e Impresora integrados

- Pantalla TouchScreen.

- Control de calidad integrado: graficas de Levey Jennings.

- Perforador automatico del tapén de hule y automuestreador opcional

- Almacena hasta 300 resultados de pruebas con histogramas.

- Corriente eléctrica 120V/50 o 60 HZ

- Se deberd inscribir al Laboratorio Clinico en un programa de Control de Calidad Externo en el drea

de Hematologia.

- Los equipos deberan estar mterfasados al Sistema de Informaaon del Laboratorio segtin lo

especificado.

Conforme a los promedios mensuales de dichas Unidades, nuestros equipos propuestos superan la

demanda de trabajo y ademdas sobrepasan los requerimientos de las Unidades, por lo que,
rechazarlo significaria que se quiere beneficiar a determinada casa comercial. ¢Se acepta nuestra
propuesta?

Respuesta: Se acepta oferte su tecnologia, sin limitar la posibilidad de que otras I|C|tantes oferten los
: ' requerimientos sefalados en la convocatoria, no existe interés de beneficiar a ninguna casa-
comercial, tan es asi que se precisa en el encabezado del Anexo 1 A la leyenda: “NOTA |
IMPORTANTE: LA FICHAS TECNICAS DESCRITAS A CONTINUACION SON REFERENCIALES, POR LO QUE |
PODRA OFERTAR‘EQUIPOS QUE ASEMEJEN LAS ESPECIFICACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN<
CON LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y SU ACEPTACION ESTARA SUJETA DE SER ACEPTADAS POR EL

COMITE EVALUADOR TECNICO.”

Pregunta 18: _Entendemos que para la partida 3 (Reactivos para determinacién de Hematologia), contenida en la "
pagina 24, asi como las caracteristicas y especificaciones de los equipos en comodato, previstas en.

la pagina 28, fraccion Il los equipos solicitados en el punto “A” deberan tener como caracteristica.

minima que haga granuloc:tos inmaduros ¢Es correcta nuestra apreuaclon?

Respuesta: No es necesario el pardmetro de granulocitos inmaduros.
Pregunta 19: En la pagina 29, fraccion lll, inciso A, punto 1, relativo a las caracterlstlcas de los equos de
Uroanalisis, se dispuso lo siguiente:
@) ~ | “El licitante deberd proporcionar 2 equipos para el Hospltal Metropolitano “Dr. Bernardo
Sepulveda”, 2 para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y uno para cada uno

de los siguientes Hospitales: H. Gral. De Sabinas, H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Montemorelos, H
Gral. De Linares, Hospital Gral. De Galeana, Hospital Gral. De Dr. Arroyo, Clinica Tierra y Libertad
con las siguientes caracteristicas:

S 1.- Totalmente automatizados que permita colocar tubos con muestra por medio de racks&,
@ Identificacién de muestras a través de codigo de barras.”

Actualmente, los Hospitales Metropolitano y Materno infantil son los dnicos Laboratorios que
cuentan con equipos Totalmente Automatizados y los Hospltales Generales Cerralvo, Sabmas,
Montemorelos, Linares, Galeana Dr. Arroyo cuentan con equipos Semi-automatizados, pues esas
son sus requerimientos y necesidades. '

No obstante lo anterior, la convocante de este proceso licitatorio sin razén de por medio, exige
equipos de alto rendimiento para TODOS los laboratorios, lo que claramente pone de manifiesto
" que se intenta beneficiar a una casa comercial, limitando la libre participacion.

Por lo anterior solicitamos se acepte ofertar equipos para los Hospitales Generales Cerralvo,
Sabinas, Montemorelos, Linarés, Galeana, Dr. Arroyo equipos Semi-automatizados. éSe acepta?
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Respuesta:

Si se acepta oferte su tecnologia, sin hmltar la posibilidad de que otros licitantes oferten lo I1c1tad0\
originalmente en la convocatoria.

Pregunta 20: _
que los equipos que se deberdn proporcionar tengan como caracteristica una productividad de 100

En la pagina 29, fraccidn Ill (Equipos de Urianalisis), en el inciso A, nimero 5, se hace referencia a

muestras por hora, lo que resulta TOTALMENTE INSUFICIENTE para dar abasto a las exngenaas
minimas de las unidades.

El comité evaluador técnico deberd realizar un estudio de los volimenes histdricos de Urianalisis |
que se procesan en las unidades mencnonadas a fin de advertir que se requieren de equipos con una
caracteristica de productividad MAYOR a 100 muestras por hora.

Solo por poner un ejemplo, los Hospitales Metropolitano y Materno Infantil cuentan actualmente
con un equipo que tiene una productividad de 240 pruebas por hora y ademés otro equipo con una
productividad de 300 pruebas por hora, es decir, que tienen la capacidad (porque asi lo exige la-
demanda) de procesar 540 pruebas por hora.

Por las anteriores consideraciones, se propone a la convocante que los dos equipos que los
licitantes deberdn proporcionar a los Hospitales Metropolitano y materno infantil tengan una
productividad por lo menos de 240 muestras por hora. ¢Se Acepta?

Respuesta:

No se acepta su propuesta, los equipos requeridos deberan tener como minimo una productividad
de 100 muestras por hora suficiente para las necesidades de la convocante.

Pregunta21:
: “proporcionar para los centros de salud CSU Nueva Morelos, CSU San Bernabé, CSU Tierra y Libertad,

En las bases de licitacién NO se establecieron qué tipos de equipos de URIANALISIS se deberan

CSU Granja Sanitaria,” CSU Plutarco Elias Calles, CSU Terminal, CSU Allende, .CSU Encinas, CSUS
Hidalgo, CSU Arturo B. de la Garza, CSU Pio X, CSU La Fama, CSU El Fraile, CSU Andhuac, CSU
Villaldama, CSU Cadereyta, CSU Insurgentes, CSU la Asencién y CSU China.

Actualmente todos estos centros estdn equipados con analizadores porque el volumen de trabajo
de los mismos asi lo exige. ’

Sin embargo, en la pagina 35 Anexo 1B exdmenes de orina en la clave 5019370005 Si SE PREVE que
tales centros de salud reallcen éste tipo de exdmenes de orina. Aunque esto pudiera parecer una
contradiccién, lo cierto es que se pretende que tales unidades reallcen los exdmenes en forma
manual/visual y no a través de un analizador que garantizarfa la exactitud de los resultados. Este
plan (pretendidamente oculto) estd proyectado que se realice de esta manera porque la casa
comercial ala que se pretende beneficiar seguramente no cuenta con equos pequefios y/o semi-
automaticos que hagan el trabajo requerido en estas unidades.”

Por lo tanto, solicitamos a la convocante que se incluya en la licitacién a tales unidades para que los
licitantes proporcionen equipos que por lo mejor tengan una productividad de 50 muestras por
hora, que es el requerimiento minimo necesario para el buen funcionamiento de las mencionadas .
unidades. ¢Se acepta?

Respuesta:

No se acepta su propuesta, las pruebas requeridas se haran en forma manual/visual.

Pregunta 22:

En la pagina 29, fraccidn Il (Equipos de Uroanalisis), inciso A, se dispuso lo siguiente:

“El licitante deberd proporcionar 2 equipos para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo
Sepulveda”, 2 para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y uno para cada uno
de los siguientes Hospitales: H. Gral. de Sabinas, H. Gral. de Cerralvo, H. Gral. de Montemorelos, H.
Gral. de Linares, H. Gral. de Galeana, H. Gral. de Dr. Arroyo, Clinica Tierra y Libertad con las
siguientes caracteristicas: )

3.- 4.- (SIC) Gravedad especifica y turbidez determinadas por refractometria a través de una celda
de flujo. Uso de tiras de calibracién propias del sistema.”

Se solicita a la convocante se acepte ofertar equipo que trabaje con metodologla de Reﬂectanua,
éSe acepta?

Respuesta:

| Si se acepta oferte su equipo sefialado, sin que se limite la posibilidad de-poder ofertar por los

demas licitantes uno u otro equipo del que refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria.
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Pregunta 23:

En la pdgina 29, fraccidn Il (Equipos de Uroanalisis), inciso A, nimero 10, se establece qu'e los
equipos a proporcionar deben tener la caracteristica de memoria para por lo menos 5,000
muestras, lo que resulta totalmente innecesario pues los actuales equipos (los cuales dan un
excelente rendimiento) almacenan 1,000 resultados. Por lo que tal caracteristica no tiene sustento
técnico alguno, pero si cumple con la funcidén de imponer ”un candado” que. limita la libre
participacién de los licitantes para beneficiar a solo uno de ellos. .

En aras de permitir la libre competencia, solicitamos atentamente se acepten equ:pos que tengan la
caracteristica de almacenar por lo menos 1000 muestras. ¢Se acepta?

Respuesta:

Si se acepta su propuesta, sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes

_uno u otro equipo del que refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria.. -

Pregunta 24:

Entendemos que para la partida 4 (Reactivos para determinacién Examen de Orina), prevista en la
pagina 24, asi como las caracteristicas y especificaciones establecidas en la pagina 29, fraccién IIl,
los équipos solicitados en el inciso “A”, deberan tener como caracteristica minima que las tiras
reactivas vengan en presentacién de cassette para facilitar el trabajo del usuario al cargarla y que
las tiras cuenten con una malla de nilén para evitar interferencias de acido ascorblco ¢Es correcta
-nuestra apreciacion?

Respuesta:

No es correcta su apreciacion, esta caracteristica no la solucutamos en el inciso a)

Pregunta 25:

Entendemos que para la partida 7 (Reactivos para determinacién de Inmunologia), asi como las
caracteristicas y especificaciones establecidas en la pagina 26, fraccidn |, los equipos solicitados en
el punto “B”, deberan tener como caracteristica minima
electroquimioluminiscencia que tiene mayor sensibilidad y por lo tanto ofrece resultados mas
‘exactos ¢Es correcta nuestra apreciacién?

que utilice método de(

Respuesta:

No es correcta su apreciacidn, esta caracteristica no la solicitamos en el inciso b)

Pregunta 26:

En la pégina 29, apartado “PRUEBAS DE COAGULACION”, se hace referencia a que los 2 equipos que
se deberdn proporcionar para el Hospital Metropolitano y Materno Infantil deben de tener como
caracteristica Impresora y teclado integrados al equipo.

Los equipos que maneja la casa comercial a la que represento cumplen a cabalidad con todas las
caracteristicas exigidas en las bases excepto que el teclado vy Ia impresora son externos. Esta
caracteristica cumple con la misma funcionalidad y rendimiento que el equipo que tiene el teclado
y la impresora integrados. Por lo tanto se solicita se nos permlta ofertar equipos con teclado e
|mpresora externos. ¢Se acepta? ’ :

Respuesta:

Si se acepta oferte su tecnologfa; sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds
licitantes uno u otro equipo del que refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria.

Pregunta 27:

En la pdgina 30, apartado “PRUEBAS DE COAGULACION", se hace referencia a que los 6 equipos
que se deberdn proporcionar para los Hospitales! Gral. Dr. Arroyo, Gral. De Cerralvo, Gral. Galeana,
Gral. Linares, Gral. Sabinas Hidalgo, Gral. Montemorelos)y Clinica Tierra y Libertad deben de tener
como caracteristica “Productividad de 50 estudios por hora minimo”.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipos con las mismas caractenstlcas
solicitadas pero con una productividad de 40-estudios por hora minimo. ¢Se acepta?

Respuesta:

Si se acepta oferte su tecnologia, sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demas
licitantes uno u otro equipo del que refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria.

f

Pregunta 28:

Respecto a la pdgina 30, “EQUIPO .AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA
INMUNOHEMATOLOGfA”, solicito a la convocante incluya en este apartado al Centro Estatal de
Transfusién sanguinea (C.E.T.S.) ya que en la pdgina 35 de las presentes bases se le asngnan 4706
pruebas de Grupo y RH. ¢Se acepta?

Respuesta:

Si se acepta su propuesta.

Pregunta 29:

En la pagina 30, ultima parte, se menciona literalmente lo que a contmuauon se transcrlbe ala
letra:
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“EL GANADOR DE ESTE PAQUETE DEBERA PROPORCIONAR, - ADEMAS DE LOS ANALIZADORES EN
COMODATO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS
CLINICOS”.

Solicito amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con “Ganador de este Paquete”,
en la inteligencia de que la licitacién no contempla UN SOLO paquete sino QUINCE distintos
paquetes (ver pagina 24 y 25).
"Por lo tanto se desconoce quién serd el responsable de proporcionar la lista de aditamentos
: descrita en la pagina 30 in fine, 31y 32, en caso de existir mas de un ganador.
Respuesta: El paquete se refiere a las partidas 1,2,3,4,7,9 y 10, las cuales no obstante que se adjudicara por
partida, se recomienda se oferten en su totalidad por los licitantes interesados y en caso de que
esto no oucrra y resulten varios ganadores de la partida de este paquete dichos aditamentos de la
pagina 30 31 y 32 serdn distribuidas a cargo de cada licitante adjudicado, acorde a porcentajes
: equitativos a los montos adjudicados.
Pregunta 30: En la pagina 32, “SISTEMA INFORMATICO”, se mencionan Io siguiente: :

“Las compaiiias ganadoras de las partidas licitadas, deberan proveer, para TODOS los Hospltales y
los Centros de Salud CSU Nueva Morelos, CSU Terminal, CSU Arturo B. de la Garza, CSU Insurgentes
y Clinica Tierra y Libertad ademds del reactivo y la instrumentacién analitica, un SISTEMA
INFORMATICO que controle el flujo, analisis y reportes de ‘la informacién que emiten los
instrumentos de los- laboratorios. El sistema deberé ser un sistema que permita el interfase con
otros sistemas de los licitantes ganadores, de modo que constituya un Unico sistema para todo el
laboratorio.”
Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare a que se refiere con “deberd ser un sistema
que permita el interfase con otros sistemas de los licitantes ganadores” ya que técnicamente es
| imposible interfasar un sistema con otro sistema, entendiendo que un Sistema Informatico es el que
| : . controla y maneja informacién de los analizadores (equipos de laboratorio) y dichos equipos esténq
' conectados al “sistema” por medio de una Interfaz. Por lo tanto solicitamos a la convocante nos
informe quién serd el responsable de Instalar dicho Sistema Informatico. ¢Respuesta?
Res’puesta: El ganador o los ganadores del paquete que incluye las partidas 1,2,3,4,7,9 y 10. En caso de que sea
mds de un licitante el ganador de los paquetes mencionados, se distribuira el costo por porcentajes
segn las partidas asignadas.

t‘ DUDAS ADMINISTRATIVAS
Pregunta 1: Punto 1.1 objeto y alcance. Descrlpcmn completa de los reactivos y eqmpos a comodato objeto de’
esta licitacion. .

1.1.1 En este punto se menciona que los equipos en comodato no deberan tener una antlguedad
mayor a 3 afios y en el anexo 1a caracteristicas y especificaciones de los equipos en comodato
menciona que los equipos no deberan de tener una antigliedad no mayor a 3 afios debemos
suponer que la antigliedad solicitada es de equipos con una antigliedad no mayor a 3 afios dado
que el desgaste del equipo es sido menor con este tiempo solicitado. ¢Es correcta nuestra
apreciaciéon?

Respuesta: Si es correcta su apreciacion, los equipos en comodato deberan de tener una antlguedad no mayor
a 3 afios. . .
Pregunta 2: Punto 1.2 Periodo y lugar de entrega de los reactivos . y  equipos.

1.2.3 Condiciones de entrega mencionan que la caducidad de los reactivos deberd ser de 1 afio,
como minimo, contado a partir de la recepcién en cada una de las unidades aplicativas de la

*®
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convocante. _
Solicitamos a la convocante nos permita entregar caducidades menores al afio con el compromiso
de canjearlos si no se llegan a consumir. Dado que hay reactivos que por su naturaleza bioldgica no
podrian cumplir con la caducidad solicitada en bases. ¢Se acepta?

; " | Respuesta: Se acepta una caducidad de 8 meses, entregando carta compromlso de canje del reactivo. con mes
} de anticipacién al vencimiento.
; Pregunta 3: Numeral. 1.2. Periodo y lugar de entrega de los reactivos y equipos.

1.2.1. Periodo de entrega: Para la entrega de los equipos el licitante contaré con un plazo de15a
30 dias hdbiles posteriores a la firma del contrato. Y en el numeral 3, inciso ¢, punto 10 dice: carta’
compromiso de entregar los equipos en cada una de las unidades apllcatlvas a mas tardar 15 dias
habiles posteriores a la firma del contrato.

Contaremos con hasta 30 dias hébiles posteriores a la flrma el contrato para la entrega de los |’

equipos. (Es correcta.nuestra apreciacién?

Respuesta: Deberd realizar la entrega en un plazo de 15 a 30 dias habiles posterlores de la firma del contrato.

Pregunta 4: PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL
: SOBRE TECNICO

INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER: PUNTO 17.

Solicitan alguno de los siguientes Certificados de calidad: 1SO, FDA, CE, UL, TUV. Para equipos y

reactivos fabricados en México ademas, la documentacién de buenas practicas de fabrlcaaon yla

marca registrada en Original o coplas certificadas.

‘ Los documentos de certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TUV. Solo se deberdn presentar copia
P : o del original y 'su traduccién al  espafiol sin necesidad - de estar certificadas.
| ¢Es correcta nuestra apreciacion?

a Respuesta: Si es correcta su apreciacion, podra presentar copia de los documentos originales, reservandose la

P : convocante el derecho de verificar su autenticidad en cualquier momento.

' Pregunta5: - PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL
SOBRE TECNICO INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA

CONTENER: O
PUNTO 17. Solicitan alguno de los siguientes Certificados de calldad ISO, FDA, CE, UL, TUV. Para
equipos y reactivos fabricados en México ademds, la documentacién de buenas practlcas de
fabricacién y la marca registrada en Original o copias certificadas

La documentacién de buenas précticas que solicitan se refieren a los Certificados de Calidad 1SO_
¢Es correcta nuestra apreciacion? ‘ :

‘ . Respuesta: ' Si es correcta su apreciacion.
Pregunta 6: PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL
. SOBRE TECNICO INCISO C EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA
. CONTENER:

PUNTO 17. Solicitan alguno de los siguientes Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TUV. Para
equipos y reactivos fabricados en México ademds, la documentaciéon de buenas practicas de
fabricaciény la marca registrada en Original o copias certificadas.

Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refleren con el termino de marca registrada en
original o copias certificadas :
Respuesta: Se elimina dicho requisito
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Pregunta 1:

| ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 6.

ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO NO SE

CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)

CLAVE 5019390005 DEL ANEXO 1-B GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)
Solicitamos a la amable convocante poder ofertar un equipo el cual determina: pH, pCO2, p02, Na+,
K+, Ca++, Lactato, Glucosa, Hematocrito y pardmetros calculados en sangre total heparinizada y
requiere Unicamente de un solo cartucho multipruebas donde se encuentren integradas las
soluciones, reactivos, sensores, bolsa de desecho, aguja toma muestras, gases mezclados,
soluciones calibradoras y todo lo necesario para que el analizador calibre ¢ SE ACEPTA?

Respuesta:

Si se acepta oferte su tecnologia sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten la
propia.

Pregunta 2:

ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIQNES DE LOS EQUIPOS-EN COMODATO

No se encuentran las especificaciones técnicas del equipo para la partida 5. correspondiente a
reactivos para determinacion de gasometrias (cuidados criticos) _ \

PARA LA CLAVE 5019390010 DEL ANEXO 1-B solicitan GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS)
Solicitamos a la amable convocante poder ofertar un equipo el cual determina: pH, pC02, pO2, Na+,
K+, Ca++, Cl-, Lactato, Glucosa, Hct, THb (Hemoglobina total), O2Hb (Oxihemoglobina),
COHb(CarboxiHemoglobina), MetHb(MetaHemoglobina), RHb(RiboxiHemoglobina), SO2 (saturacién
de Oxigeno), y pardmetros calculados en sangre total heparinizada, que utiliza tinicamente un
cartucho que integra reactivos, calibradores, Biosensores, gases, aguja toma muestra, bara su
funcionamiento; asi como contenedor de desechos en un solo cartucho. ¢SE ACEPTA?

Si se acepta oferte su tecnologfia sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten la | Y

Respuesta:
' propia. -
Pregunta 3: ANEXO 1A CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

| NO SE ENCUENTRAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA LA PARTIDA 8

CORRESPONDIENTE A REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIAII

CLAVES: 5019400070 DE HEB,5019400075 DE HEP C, 5019994924 PRUEBA DE INMUNOLOGIA I
T.PALLIDUM,4018880100 DE REACTIVO PARA INVESTIGACION DE TRIPANOSOMA CRUZI Y
5019400080 DE VIH. DEL ANEXOM 1B

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LA DETERMINACION DE _
INMUNOLOGIA II. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. ¢SE ACEPTA?

1.-Sistema-Totalmente Automatizado para andlisis inmunoldgico. Principio de medicién: ELISA, FIA,
FPIA, 2.-MEIA, quimioluminiscencia, o electroluminiscencia. Con las siguientes caracteristicas: ,
3.-Con capacidad para realizar las pruebas de ({VIH,HBSAG,HCV,SIFILIS Y CHAGAS) en el mismo
Equipo. ‘ ' ) :
4.-Capacidad de 135 muestras abordo con posiciones programables de urgencias

5.-Capacidad de 25 posiciones de refrigeracion abordo
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6.-Capacidad de procesar muestras urgentes.
7.-Velocidad de procesamiento como minimo de 200 pruebas por hora.

4 ‘ 8.-Que cuente con control de calidad integrado y graficas de levey-jennings. /
Respuesta: Si se acepta oferte su tecnologla sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten la
; , propia.
4 ' Pregunta 4: Anexo la caracteristicas y especificaciones de los equipos en comodato no se encuentran las

especificaciones técnicas del equipo para la partida 11 correspondiente a reactivos para |
determinacién de hemoglobina glicosilada

clavé»:‘501930150160 hb glicosilada del anexo.1-b

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo para la determinacién de hemoglobina
glicosilada con las siguientes caracteristicas. éSe acepta?

" 1.-Equipo Automatizado para el procesamiento de pruebas de HbAlc.

- v 2.-Con una velocidad de trabajo minima de 20 pruebas por hora.

3.-Que procese de forma automatizada las pruebas de Hemoglobina para las fracciones Alc,A2 y
F(Dual program)

4.-Cuantificacidn en presencia de HbS,HbC y Hbf. ' » - \
5.-Andlisis de muestras en tubo primario.
6.-Con capacidad de colocar al menos 10 muestras a la vez

7.-Que utilice la metodologia de HPLC (Cromatografia de liquidos de alta resolucidn)

Respuesta: Si se acepta oferte su tecnologua sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten la
‘ propia.
Pregunta 5: Anexo la Caracteristicas y especificaciones de los equos en comodato

No se encuentran Ias especificaciones técnicas del sistema informatico para la partida 8 reactivos
para determinacién de inmunoldgica 11.

: @ 4 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sistema informatico partida 8 para la determinacién
de inmunologia ii con las siguientes caractenstlcas ¢Se acepta?

a).- Cumplir con los requisitos establecidos en. el apéndice ¢ (normativo) “informes, ‘documentos y
registros” de la norma oficial mexicana NOM 003 ssa2 1993 para la dlsposmlon de sangre humanay
sus componentes con fines terapeutlcos

b).- Deberd interfasar con el autoanalizador. ( ‘
c).- Que permita el enlace nacional para los reportes mensuales.
d).-que brinde apoyo para analisis estadisticos y control de calidad.

1.-Instalacion de una red de cuando menos 4 computadoras y un servidor e impresoras necesarias
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para llevar a cabo.todo el proceso (aparte de lo que necesita el autoanalizador). Admisidn,
seleccién, estudios del donador, control de inventarios, control de ingresos y egresos, estudios de
pacientes (pruebas cruzadas).

.2.-Capacitacién para el manejo de dicho sistema.

3.-Soporte técnico con 24 horas como méximo en tiempo de respuesta, debiendo de entregar un
programa calendarizado de mantenimiento preventivo el cual deberd ser incluido en el costo del%
reactivo asi como protocolo a seguir para llevar a cabo el mantenimiento correctivo.

Respuesta:

Si'se acepta su propuésta, sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten su propia
propuesta de Sistema :

Pregunta'5:

Anexo 1a. caracteristicas y especificaciones de los equipos en comodato dice:

i quimica clinica, electrolitos, inmunologia, pruebas especiales (pcr alta sensibilidad): partidas 1, 2,5
y 7.la numeracién de las partidas debe ser: 1, 2, 7y 10. ¢Es correcta nuestra apreciacién?

Respuesta:

Si es correcta su apreciacidn, sin limitar la posibilidad de que otros licitantes oferten su propia

propuesta de Sistema
AN

Pregunta 6: '

Pruebas de coagulacién: especificaciones técnicas de los instrumentos. : \
‘Dr.

El licitante deberd proporcionar 2 equipos de coagulacién (para Hospital Metropolitano *
Bernardo Sepulveda” y hospital regional de alta especialidad materno-infantil) con las siguientes
caracteristicas: ‘ ‘

En la vifieta no. 3 solicita equipo “con 4 canales de lectura” debido a la alta productividad de dichos
hospitales se recomienda a la convocante pedir un instrumento con 20 canales de lectura
independiente y una velocidad de proceso de 175 pruebas por hora en base al tp, con capacidad de
40 muestras y 22 reactivos a bordo; esto para poder agilizar el trabajo del laboratorio ¢se debera
ofertar un instrumento con estas caracteristicas?

Respuesta:

Podran ofertar equipos que semejen las especificaciones requeridas siempre y cuando cumplan con
as condiciones del servicio y su aceptacion estara sujeta a la evaluacién del comité técnico. '

Pregunta 7:

Pruebas de coagulacidn : especificaciones técnicas de los instrumentos

En la vifieta 9 solicita equipo con “inicio automatico de medicién” ¢podemos ofertar un equipo que |
realice el procesamiento de muestras con un “click” en la pantalla del equipo y procese de forma

| totalmente automatizada? ¢Se acepta?

Respuesta:

Si se acepta su propuesta.

‘Pregunta 8:

Pruebas de coagulacién : especificaciones técnicas de los instrumentos

En la vifleta 6 solicita equipo “capaz de medir fibrindgeno” ¢se debera de ofertar un instrumento
con capacidad de realizar fibrinégeno a partir del tiempo de protrombina el cual es correlacionable
con el fibrinégeno de clauss y con costo de cero para el hospital?
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Respuesta: Si se acepta su propuesta.
Pregunta 9: Pruebas de coagulacidn : especificaciones técnicas de los instrumentos

Se ha demostrado que el andlisis centrifugo con nefelometria de luz para detectar la formacion de

: agulo le confiere al coagulometro una sensibilidad importante en el diagndstico de los trastornos de
3 coagulacién y esto permite diagnosticar mds eficientemente cualquier deficiencia de factores o
esencia de inhibidores de la coagulacién ¢se deberd oferta un instrumento con capacidad de

o teccion del coagulo por nefelometria de luz? '

Respuesta: Se podran ofertar equipos que asemejen las especificaciones siempre y cuando cumplan con las
condiciones de servicio y su aceptacidn estara sujeta a la evaluacidn de un comité técnico. :

S

‘ DUDAS ADMINISTRATIVAS: _ A
E Pregunta.l: 1.1.9. La empresa deberd estar establecida en el 4rea metropolitana de la cuidad de México, nueyo

’ | ledn o tener sucursales en la misma y “contar con staff de ingenieria” para cualquier situacién X\
urgencia, el cual detallardn en su propuesta técnica. Por lo que deberd anexar a su propuesta
técnica, curriculums, diplomas y certificados del staff de ingenieria. En caso de que mi representada
sea distribuidor y reciba el apoyo para este evento a través del distribuidor mayorista, filial o
-sucursal, es correcto interpretar que los curriculums, diplomas y certificados de ingenieria podra ser
el personal de la empresa que finque el respaldo para el proceso de licitacién, a bien de que Ia
: ~ convocante cuente.con mayor nimero de staff con experiencia avalada y comprobada que brinde
: ' apoyo técnico con respuesta inmediata. ~
Respuesta: - Si es correcta su apreciacién. _
; Pregunta 2: 1.1.10. La asignacién ser por partida al licitante que ofrezca el mejor costo. total, por lo que los
licitantes deberdn cotizar el total de las pruebas que integran cada una de las partidas. Los equipos
deberdn de estar interfasados al sistema de informacidén del Laboratorio Unicamente para los b
Hospitales Metropolitano “Dr. Bernardo Sepllveda y Hospital Regional Materno Infantil. Toda vez
que la carga mayorista de pruebas corresponde al paquete de Quimica Clinica es correcto
interpretar que el licitante que oferte esta partida sera el que proponga el Sistema Informatico de
| Laboratorio y los licitantes restantes que oferten otras partidas solo se interfazardn al sistema.
Respuesta: En caso de que sea'mds de un licitante el ganador de los paguetés mencionados, se distribuiré el 7
" | costo por porcentajes segln las partidas asignadas.
Pregunta 3:. 1.2.3. Condiciones de entrega: i. Caducidad. La caducidad de los reactivos deberd ser de 1 afio,
' ' como minimo, contado a partir de la recepcién en cada una de las Unidades Aplicativas de la
Convocante, en caso de suministrar reactivos. Toda vez que para bienes de importacién, la

~
N
. <
caducidad de fabrica se ve mermada por traslados e ingreso en Aduanas y en vista de que el pago es \s
por prueba efectiva realizada, se solicita atentamente a la convocante, sirva acaptar caducidad Q/

minima de 10 meses adjuntando carta canje que en caso de que los reactivos no se-consuman
: dentro de su periodo de vida (til, se cambiaran por otros vigentes sin ningtn cargo adicional.

Respuesta: .| Se acepta una caducidad de 8 meses, entregando carta compromiso de canje del reactivo con mes\
de anticipacién al vencimiento.
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DUDAS TECNICAS: ~ .
Pregunta 1: Partida 10. Dice: Reactivos para la determmaqon de pruebas especiales PSA y PCR de alta
' sensibilidad.

Dado que en las bases no aparecen especificaciones de instrumento para estas pruebas, debo
entender que para estos analitos es posible ofertar un instrumento junto con los reactivos para
procesar dichas pruebas. ¢Es correcta la apreciacién?.

Respuesta:. No es correcta su apreciacion, las caracteristicas del equipo se espec:flcan en el apartado 1
: letra B de la Convocatoria ‘ .
Pregunta 2: Partida 11. Dice: reactivos para la determinacién hemoglobina glicosilada. Dado que en las

bases no aparecen especificaciones de instrumento para estas pruebas, debo entende
que para este analisis es posible ofertar un instrumento junto con los reactivos para
procesar dichas pruebas. ¢Es correcta la apreciacion?

Respuesta: Si es correcta su apreciacion, y las caracteristicas del equipo solicitado estan en generales
de este foro de aclaracnones ' N N\

DUDAS ADMINISTRATIVAS: ‘ ‘ .
.Pregunta 1: 1.- Datos generales e identificacidn.
1.2. Periodo y lugar de entrega de los reactivos y equipos.
“para la entrega de los equipos el licitante contara con un plazo de 15 a 30 dias habiles postenores
a la firma del contrato.” -

.Se le pide de la manera mas atenta a la convocante nos permita entregar los equos enun pIazo de
30 a'45 dias habiles posteriores a la firma del contrato, ya que en el caso de resultar adjudicados se
necesita realizar el cambio de equipos, realizar adecuaciones en el lugar de instalacion de los
mismos y la capacitacién de los usuarios

Respuesta: No se Acepta, se deberd de ajustar al plazo de 15 a 30 dias hébiles para no perjudicar los servicios
‘Pregunta: 2.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER:
o R 10.- Carta compromiso de entregar los equipds en cada una de las unidades aplicativas a méas tardar

15 dias habiles posteriores a la firma del contrato, de acuerdo a las caracteristicas solicitadas en el
_anexo 1B, los cuales deberan tener una antigliedad maxima de 3 afios.

Se le solicita a la convocante de la rhanera mas atenta nos permita entregar una carta compromiso
de entrega de los equipos donde se indique una entrega de los mismos en un plazo de 30 a 40 dias
habiles posteriores a la firma del contrato, ya que se debe considerar el cambio de plataformas,
adecuaciones en el lugar instalacion y capacitacion de los usuarios.

Respuesta: No se acepta, la carta debera de precisar que se obliga a entregar los equipos a mas tardar en el
plazo de 15 a 30 dias habiles E
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b D Sl
DUDAS TECNICAS:
Pregunta 1: ANEXO 1A

Caracteristicas y especificaciones de los equipos en comodato

La convocante solicita equipos que no requieran mantenimiento diario y solo minimo semanal en los
siguientes hospitales: :

a) el licitante deberd proporcionar 2 instrumentos para el hospital metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda” y 2
instrumentos para el hospital regional de alta especialidad materno infantil con las siguientes caracteristicas:

\

“Sin mantenimiento diario y minimo mantenimiento semanal.”

Por procedimientos de control calidad en la emisidn de resultados estadarizados internacionalmente, los
equipos deben contar con mantenimientos sencillos diarios o segliin - requiera el equipo por parte de los
usuarios, le solicitamos de la manera mds atenta a la convocante permitirnos ofertar equipos en los que s

realicen mantenimientos periédicos seglin sea necesario? 9\

Respuesta: Si se acepta. Oferte su tecnologia, sin que ello implique no poder ofertar lo soInatado originalmente
» en las bases para este punto )
Pregunta 2; B) El licitante deberd proporcionar 2 instrumentos para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”
y 2 instrumentos para el Hospital Regional de Alta Especualldad Materno Infantil para las PARTIDAS 5y 7
(PSA)

-Temperatura de incubacién 37°C
.-Carrusel de reactivo con temperatura controlada entre 2-10°C para la buena preservacion de los reactivos.

Se le solicita a la convocante de la manera ‘mas atenta nos permita ofertar equipds con temperatura de
incubacién de 36 grados centigrados y temperatura de reactivo controlada de 3 a 10 grados centigrados, de
acuerdo con los estandares internacionales.

| Respuesta: - . | Sise acepta. Oferte su tecnologla, sin que ello implique no poder ofertar lo solicitado originalmente
en las bases para este punto
Pregunta 3: LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPOS QUE NO REQUIERAN MANTENIMIENTO DIARIO Y SOLO MINIMO
~ SEMANAL EN EL SIGUIENTES HOSPITALES

1 B) El licitante debera proporcionar un instrumento para los siguientes Hospitales con las caracteristicas
relacionadas a continuacion Hospital Gral. De Dr. Arroyo, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De Cerralvo, H. Gral.
De Sabinas Hidalgo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, CSU Nueva Morelos, CSU Terminal, CSU
Arturo B. de la Garza, CSU Insurgentes Sanitaria No. 5 (CSU Anahuac), Jurisdiccién Sanitaria No. 6 (csu
Cadereyta), Clinica Tierra y Libertad: con las siguientes caracteristicas

I”

17) Sin mantenimiento diario y minimo mantenimiento semanal.
Por procedimientos de control calidad en la emisién de resultados estandarizados internacionalmente, los
equipos deben contar con mantenimientos sencillos diarios o segin requiera el equipo por parte de los
usuarios, le solicitamos de la manera mds atenta a la convocante permltlrnos ofertar equipos en los que se
realicen mantenimientos periédicos segtin sea necesario.

Respuesta: Si se acepta. Oferte su tecnologia, sin.que ello implique no poder ofertar lo solicitado orlglnalmente
en las bases para este punto : 8
Pregunta 4: El licitante deberad proporcionar un instrumento para los siguientes Hospitales con Ias caracteristica

relacionadas a continuacién Hospital Gral. De Dr. Arroyo, H. Gral, De Galeana, H. Gral. De Cerralvo, H. Gral.
De Sabinas Hidalgo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, CSU Nueva Morelos, CSU Terminal, CSU
Arturo B. de la Garza, CSU Insurgentes Sanitaria No. 5 (CSU Andhuac), Jurisdiccion Sanitaria No. 6 (CSU’
Cadereyta), Clinica Tierra y Libertad: con las siguientes caracteristicas ’

1) Equipos con capacidad minima de 400 pruebas por hora, autematizados, aleatorios, que perrqj;ep
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el procesamiento de una o varias pruebas a una muestra. determinada, de piso y de fécil
programacuén, que cuenten con unidad analitica, CPU, teclado alfa numérico, impresora, momtory
sistema des-ionizador de agua.

Acorde con los datos histéricos de consumo de reactivo de la Jurisdiccién Sanitaria No. 5 (CSU Andhuac) Y
B . -Jurisdiccién Sanitaria No. 6 (CSU Cadereyta), sabemos que el consumo de reactivo es minimo, por lo tal;
| ' ’ sugerimos y solicitamos a la convocante nos permita ofertar para estas 2 jurisdicciones equipos mas pequefios
' que brindaran mayor eficiencia y reduccién de mermas Al Hospital , los equipos que solicitamos ofertar son :

Analizador de Quimica Clinica automatizado

* Hasta 75 pruebas por hora

¢ Facil de operar y mantener

* Minimo consumo de agua

¢ Tiempo de respuesta mejorado

e Muestra automatizada y gestion de reactivos
* Las cubetas son desechables

« Cuenta con una aguja para dispensar tanto muestras como reactivos . i
¢ Cuenta con control de calidad: gréficas de Levey Jennings y reglas de Westgard :
e Es completamente interfasable

i * Dimensiones: 89x58x60 cm : s ' : o . \ \
‘ * Peso: 67Kg - ‘
Respuesta: Si se acepta. Oferte su tecnologia, sin que ello implique no poder ofertar lo solicitado originalmente
‘ en las bases para este punto
Pregunta5: - I EQUIPOS PARA UROANALISIS

Nota:_Cada instrumento deberd ser-instalado con su no brake y contar con programa de mantenimiento | \
preventivo incluido en el precno ofertado. -

A ‘
El licitante debera proporcionar 2 equipos para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”, 2 para
el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y uno para cada uno de los siguientes Hospitales:
H. Gral. de Sabinas, H. Gral. de Cerralvo, H. Gral. de Montemorelos, H. Gral. de Linares, H. Gral. de Galeana,
H. Gral. de Dr. Arroyo, Clinica Tierra y Libertad con las siguientes caracteristicas:

EN DICHAS INDICACIONES LA CONVOCANTE dLVIDO DAR LAS INSTRUCIONES DE LOS.SIGUIENTES HOSPITALES:

& o " | csu Insurgentes. ,
: . Jurisdiccién Sanitaria No. 1 (CSU Nueva Morelos)

CSU San Bernabé

CSU Tierra y libertad.
CSU Granja Sanitaria

CSU Plutarco Elias Calles
CSU Terminal

CSU Carmen Romano
CSU Encinas ~

CSU Hidalgo

CSU Arturo B. De la Garza

CSU Pio X - ‘ , K
CSU La Fama , .

Jurisdiccidn Sanitaria No. 3 (CSU El Fraile)

Jurisdiccién Sanitaria No. 5 (CSU Anahuac) /

Jurisdiccidn Sanitaria No. 5 (CSU Villaldama)
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Jurisdiccién Sanitaria No. 6 (CSU Cadereyta)
Jurisdiccién Sanitaria No. 6 {CSU China)

PORLO ANTERIOR Y EN RAZON AL NUMERO DE PRUEBAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA |
E OFERTAR EQUIPOS ACORDE A SUS NESECIDADES Y PROPONEMOS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

5 - e . Analizador compacto para la evaluacién de tiras reactivas individuales
- . Documentacidn inmediata y automatizada de los resultados ya sea impresos o en linea
. Tipo de medicién de Fotometrfa de reflectancia
. Capacidad de almacenaje hasta de 100 muestras.
Capacudad de lectura-de 50 tiras de prueba por hora
Respuesta: Si se acepta. Oferte su tecnologia, sin que ello implique no poder ofertar lo solicitado originalmente

en las bases para este punto

DUDS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1: NUMERAL 3, PUNTO C, NUMERO 8, SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA CARTAbQ

APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA. SOLICITAMOS QUE PARA CONTAR CON CERTEZA DEL
RESPALDO TECNICO Y EL ABASTO OPORTUNO DE LOS INSUMOS POR PARTE DEL FABRICANTE, SEA REQUISITO
OBLIGATORIO QUE LA CARTA DEBA SER PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, YA QUE EL ABASTO OPRTUNO
DE INSUMOS Y REFACCIONES DE LOS EQUIPOS SOLAMENTE PUEDE SER GARANTIZADO POR ESTE Y NO POR
ALGUN DISTRIBUIDOR MAYORISTA. ¢{SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Respuesta: - No se acepta su propuesta,en virtud de que se pretende una mayor participacion de proveeduria

DUDAS TECNICAS: , : .
Pregunta 1: ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EXISTEN DOS INSTANCIAS

EN DONDE SE MENCIONA EL CONCEPTO “PAQUETE” : “EL GANADOR DE ESTE PAQUETE DEBERA
PROPORCIONAR, ADEMAS DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLINICOS” Y “CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL SISTEMA QUE
DEBE PROPORCIONAR EL GANADOR. DEL PAQUETE”. ENTENDEMOS QUE EL CONCEPTO “PAQUETE” SE REFIERE
AL CONJUNTO DE PARTIDAS INTEGRADAS POR LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10; 12, 13 Y 14, YA QUE ES
- NECESARIO PARA QUE LA COMPARIA GANADORA DE ESTAS PARTIDAS PUEDA INSTALAR LAS COMPUTADORAS
E INTERFASES DE EQUIPOS Y EL SISTEMA INFORMATICO EN TODOS LOS HOSPITALES Y JURISDICCIONES. ASI o N
ENTONCES LA ASIGNACION DE ESTAS PARTIDAS SERIA EN “PAQUETE" .éES CORRECTA ESTA APRECIACION? ( \&

O B

Respuesta: No es correcta su apreciacidn, la instalacion del sistema informatico serd distribuido de manera
) . proporcional a la partida asignada
Prengta 2: ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO | QUIMICA CLINICA,
ELECTROLITOS, INMUNOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA SENSIBILIDAD): PARTIDAS 125 Y 7 .
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL
METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA” Y 2 INSTRUMENTOS PARA EL'HOSPITAL REGIONAL MATERNO
INFANTIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ENSAYOS DE HASTA 1400
PRUEBAS POR HORA MINIMO (PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA" Y HOSPITAL
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REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL). EQUIPO MODULAR QUE COMBINE QUIMICA,

A BORDO EN QUIMICA CLfNICA Y- 135 EN INMUNOLOGIA. MEDICION DE ISE POR MEDIO DE UN CHIP

 PROPUESTA? ) .

ELECTROLITOS E INMUNOLOGIA, SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR
PRUEBAS DE INMUNOLOGIA, QUIMICA CLINICA E ISE PARA ELECTROLITOS. METODOLOGIAS DE FOTOMETRIA, |
POTENCIOMETRIA Y TURBIDIMETRIA. TIPO DE 'MUESTRAS: PLASMA, SUERO, ORINA Y CSF. CON
ALMACENAMIENTO DE DATOS DE HASTA 50,000 RESULTADOS DE PACIENTES. SISTEMA DE REFRIGERACION
PARA CONSERVACION DE REACTIVOS INTEGRADO. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. VOLUMEN DE MUESTRA
NO MAYOR A 1.5-35 pL, 5 pL EN PROMEDIO. CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y
REACTIVOS. CAPACIDAD PARA 65 POSICIONES DE REACTIVOS CON REFRIGERACION A BORDO Y 215 MUESTRAS

INTEGRADO (ICT). INTERFERENCIA CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA DE <0.1 PPM. SISTEMA CON 186 CUBETAS
REUTILIZABLES EN QUMICA CLINICA Y 1000 CUBETAS DESECHABLES EN INMUNOLOGIA. CONTROL DE CALIDAD -
CON GRAFICAS DE LEVY JENNINGS INTEGRADO. CONSUMO DE AGUA DE 45 LITROS/HORA DURANTE LA
OPERACION NORMAL, INVENTARIO. DE REACTIVOS Y SOLUCIONES A BORDO. QUE CUENTE CON DETECCION DE
BURBUJAS Y COAGULOS. SOFTWARE EN ESPANOL. INTERFASEBI-DIRECCIONAL, SERIAL RS 232. PC MONITOR,
TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL. CON REGULADOR DE VOLTAJE. PANTALLA TOUCHSCREEN.
REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN DE SER DE LA MISMA MARCA. CUENTE CON SISTEMA DE
REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO. SE DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO\|
CLINICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA. SE DEBERA
INSTALAR EQUIPO DE RESPALDO/URGENCIAS PARA LOS 2 LABORATORIOS PARA EL AREA DE QUIMICA CLINICA
DE IGUAL O INFERIOR CAPACIDAD AL EQUIPO DE RUTINA. AMBOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR INTERFASADOS
AL SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO. EN EL APARTADO DE
INMUNOLOGIA EL EQUIPO DEBERA CONTAR POR LO MENOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ENSAYOS DE 200 PRUEBAS POR HORA MINIMO. EQUIPO CON CAPACIDAD DE
PROCESAR LAS PRUEBAS SOLICITADAS. SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR |
PRUEBAS DE INMUNOLOG(A. CAPACIDAD MINIMA PARA 77 INMUNOENSAYOS PROGRAMADOS MEDIANTES
QUIMIOLUMINISCENCIA. CAPACIDAD DE TRABAJAR 24 HORAS DEL DIA. RANDOM ACCESS. CON INVENTARIO
DE REACTIVOS. QUE CUENTE CON GRADILLAS PARA MUESTRAS DE 5 POSICIONES. PRESENTACION DE |
REACTIVOS: 100 PRUEBAS. CAPACIDAD DE MUESTRAS URGENTES. DETECCION DE NIVEL DE LIQUIDO Y DE
COAGULO. CALIBRACION AUTOMATICA. QUE CUENTE CON CAPACIDAD PARA 135 MUESTRAS A BORDO.
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO.
CAPAZ DE SER INTERFASADO. CUENTE CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA
EXTERNA AL EQUIPO. SOFTWARE EN ESPARNOL. PC MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O
ADICIONAL. CON REGULADOR DE VOLTAJE. ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. AMBOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR
INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO. ¢SE ACEPTA ESTA

RESPUESTA: Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes uno u otro equipo del que
“refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria,
PREGUNTA 3 ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, | QUIMICA CLINICA,

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES

ELECTROLITOS, INMUNOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES (PCR ALTA SENSIBILIDAD): PARTIDAS 1,2,5Y7 .

HOSPITALES: HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE
SABINAS HIDALGO, H. GRAL DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, CSU NUEVA MORELOS, CSU
TERMINAL, CSU ARTURO B. DE LA GARZA, CSU INSURGENTES, JURISDICCION SANITARIA No. 5 CSU ANAHUAC,(\‘ .
JURISDICCION SANITARIA No, 6 CSU CADEREYTA, CLINICA TIERRA Y LIBERTAD, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SISTEMA AUTOMATIZADO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA DETERMINAR PRUEBAS DE
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

QUIMICA CLINICA Y ELECTROLITOS. METODOLOGIAS: QUIMICA SECA (QUIMICA) Y POTENCIOMETRIA
(ELECTROLITOS). VELOCIDAD ‘DE 350 PRUEBAS/HORA MINIMO. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO
EN LAMINILLAS REACTIVAS. VOLUMEN DE MUESTRA 10 ul. CAPACIDAD PARA ANALIZAR MUESTRAS DE SUERO,.
PLASMA, ORINA, LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. QUE UTILICE PUNTILLAS DESECHABLES PARA LA TOMA DE
MUESTRAS. CAPACIDAD DE 40 MUESTRAS A BORDO EN 4 GRADILLAS PARA 10 MUESTRAS CADA UNA. SISTEMA
CON CONTROL DE TEMPERATURA DE REACCION DE 372C. CONTROL DE CALIDAD CONGRAFICAS DE LEVIN
JENNINGS INTEGRADO. LOS REACTIVOS DEBERAN ESTAR LIBRES DE INTERVENCION POR PARTE DEL USUARIO
(PRE-DILUCIONES, PRETRATAMIENTO, MEZCLAS.). SOFTWARE EN ESPANOL. INTERFASE BI-DIRECCIONAL,
SERIAL RS 232. PC MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL, CONREGULADOR DE VOLTAIJE.
PANTALLA TOUCH SCREEN. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVO. SISTEMA DE
INFORMATICA, SOFTWARE Y MANUALES EN ESPAROL. REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN DE SER DE
LA MISMA MARCA. CUENTE CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL
EQUIPO. SE DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO CLINICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA. DEBERA CONTEMPLARSE LA DOTACION DE SUEROS CONTROL A
' DOS NIVELES PARA EL CONTROL DE CALIDAD. LOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE
INFORMACION DEL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO. ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demas licitantes uno u otro equipo dehgue
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria

PREGUNTA 4: ANEXO 1A, CARACTERISTICAS. Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, Il EQUIPOS PARA
' : HEMATOLOGIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 2 INSTRUMENTOS PARA EL
HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA”, 2 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL
MATERNO INFANTIL, ASI COMO UN EQUIPO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL
GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE GALEANA, H.GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H.
GRAL. DE MONTEMORELOQS, H. GRAL. DE LINARES, JURISDICCIONES 1 Y 4 Y CLINICA TIERRA Y LIBERTAD, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PRINCIPIO DE MEDICION: METODO DE' ANALISIS OPTICO (LASER) DE
ANGULO DUAL Y CON TECNOLOGIA MAPSS OPTICO DE 4 ANGULOS PARA BLANCOS Y DIFERENCIAL. 4
REACTIVOS INCLUYENDO RETICULOCITOS. ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MEDICA
SOLICITANTE: 23 PARAMETROS. CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES: NOC, WOC, NEUT%, NEUTH#, LYMPH%,
LYMPH#, MONO%, MONO#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RETICH,
: “RETIC%, PLT, MPV, ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 84
. @ MUESTRAS POR HORA. VOLUMEN DE MUESTRA: 150 MCL MODO ABIERTO. REPORTE DE RESULTADOS EN
GRAFICAS, NUMEROS ABSOLUTOS O POR CIENTO, TANTO EN LA PANTALLA COMO EN EL PAPEL. MONITOR E 4
IMPRESORA INTEGRADOS O EXTERNOS. HASTA 500 ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD. QUE CUENTE CON
AUTOMUESTREADOR INTEGRADO. ALMACEN DE DATOS DE 10000 RESULTADOS ALMACENADOS CON
GRAFICAS. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFASE. CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS.
SOFTWARE EN ESPANOL. REGULADOR DE VOLTAJE. SE DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO CLINICO EN UN/
PROG‘RAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA. LOS EQUIPOS DEBERAN ESTAR,.
INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO. ¢SE ACEPTA ESTA
PROPUESTA?

RESPUESTA: Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demas licitantes uno u otro equipo del que
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria '

PREGUNTA 5: ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, IIl EQUIPOS PARA
UROANALISIS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL
HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA” Y UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL
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MATERNO INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS
COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO. TECNOLOGfA: GRAVEDAD. ESPECIFICA POR [NDICE DE REFRACCION, 4
ASPECTO POR MEDICION DE TRANSMITANCIA Y DISPERSION DE LUZ, COLOR POR FOTOMETRIA DE.
REFLECTANCIA, ANALITOS O ESTUDIOS A DETERMINAR: LOS SOLICITADOS PH, GLUCOSA, PROTEINAS, SANGRE
CUERPOS ~ CETONICOS, BILIRRUBINA, UROBILINGGENO, ~NITRITOS, LEUCOCITOS. CAPACIDAD * DE

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 200 MUESTRAS EN 53 MINUTOS. CAPACIDAD DE RACKS DE 10 MUESTRAS
POR RACK. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 MUESTRAS EN UNA CORRIDA SIN SUPERVISION. ENTRADA
INDEPENDIENTE PARA MUESTRAS URGENTES. CAPACIDAD DE MEMORIA PARA 1000 PACIENTES Y 200
CONTROLES/CALIBRACIONES, INTERFASE ASTM. SOFTWARE EN ESPANOL. REGULADOR DE VOLTAJE (NO
BREAK). ACCESORIOS, CONSUMIBLES'Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON

LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. EL LICITANTE GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE
INFORMATICA DEL LABORATORIO Y PROPORCIONAR UNA ESTACION DE TRABAJO SEGUN LO DESCRITO.

SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA INTERNA Y/O EXTERNA, SE DEBERA INSTALAR EQUIPO DE

RESPALDO/URGENCIAS PARA LOS 2 LABORATORIOS DE IGUAL O INFERIOR CAPACIDAD AL EQUIPO DE RUTINA.

EL LICITANTE DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN

EL AREA DE ORINAS. ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

N

RESPUESTA:

Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes uno u otro equipo delque
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria . . (\

PREGUNTA 6

PRINCIPIO DE MEDICION: FOTOMETRIA DE REFLECTANCIA. SEMIAUTOMATIZADO. CAPACIDAD DE

ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES ‘DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, Il EQUIPOS PARA
UROANALISIS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA CADA UNO
DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORE‘LO'S)
H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO, CLINICA TIERRA Y LIBERTAD CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DEL EGO.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 500 TIRAS POR HORA. VELOCIDAD DE TIEMPO DE LECTURA: MAXIMO 1 TIR
CADA 7 SEG. DEPOSITO PARA DESECHO DE TIRAS REACTIVAS. PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFASE.
PANTALLA SENSIBLE AL TACTO INCLU/DA. SOFTWARE EN ESPANOL. REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK),
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 500 RESULTADOS DE MUESTRAS Y 200 RESULTADOS DE CONTROLES.
ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA
MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. EL LICITANTE GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE
INFORMACION DEL LABORATORIO Y PROPORCIONAR UNA ESTACION DE TRABAJO SEGUN LO DESCRITO.
SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA INTERNA Y/O EXTERNA. EL LICITANTE DEBERA INSCRIBIR AL
LABORATORIO EN-UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE ORINAS. ¢SE ACEPTA
ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA:

Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes uno u otro equipo del que
refiere €l licitante o el solicitado en la convocatoria :

PREGUNTA 7:

ANEXO 1A, CARACTERfSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PRUEBAS DE
COAGULACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA- EL
HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA” Y-UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL
MATERNQ INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA
PRUEBAS DE COAGULACION: CROMOGENICAS, COAGULOMETRICAS E INMUNOLOGICAS. CAPACIDAD PARA
DETERMINAR: TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA, TIEMPO DE
TROMBINA, FACTORES DE LA COAGULACION. CAPACIDAD DE 60 CUBETAS A BORDO. SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS PARA 4 POSICIONES. ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 1500 PRUEBAS.
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VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 50 ML. VELOCIDAD DE 60 RESULTADOS/HORA DE TP. 6 CANALES
PROGRAMABLES. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LEVEY-JENNINGS. IMPRESORA" INTEGRADA. CON
PUERTO DE SALIDA PARA CONECTARSE A INTERFASE COMUNICACION BIDIRECCIONAL. EL PROVEEDOR
GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL
LABORATORIO -SEGU_N LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA INFORMATICO QUE INSTALARA EL GANADOR DEL
PAQUETE PRINCIPAL. DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
EXTERNO QUE CONTEMPLE EL EQUIPO. " SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: TP Y APTT. ¢SE
ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA:

Si se acepta sin.que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes uno u otro equipo del que

‘refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria

PREGUNTA 8:

ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PRUEBAS  DE
COAGULACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL
HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA” Y UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL
MATERNO INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA
PRUEBAS DE COAGULACION: CROMOGENICAS, COAGULOMETRICAS E INMUNOLOGICAS. CAPACIDAD PARA
DETERMINAR: TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA, TIEMPQ DE
TROMBINA, FACTORES DE LA COAGULACION. CAPACIDAD DE 60 CUBETAS A BORDO. SISTEMA QE
ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS PARA 4.POSICIONES. ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 1500 PRUEBAS:
VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 50 ML. VELOCIDAD DE 60 RESULTADOS/HORA DE TP. 6 CAN,S:_%\
PROGRAMABLES. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LEVEY-JENNINGS. IMPRESORA INTEGRADA. CON
PUERTO DE SALIDA PARA CONECTARSE A INTERFASE COMUNICACION BIDIRECCIONAL. EL PROVEEDOR
GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL
LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA INFORMATICO QUE INSTALARA EL GANADOR DEL
PAQUETE PRINCIPAL. DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
EXTERNO QUE CONTEMPLE EL EQUIPO. SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: TP Y APTT. ¢SE

| ACEPTA ESTA PROPUESTA? . . 9

RESPUESTA:

Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demds licitantes uno u otro equipo del que
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria :

PREGUNTA 9:

ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PRUEBAS DE
COAGULACION. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR & EQUIPOS DE COAGULACION
(HOSPITALES: GRAL. DE DR. ARROYO, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE LINARES,; H.
GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS) Y CLINICA TIERRA Y LIBERTAD, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO  PARA PRUEBAS DE COAGULACION:
CROMOGENICAS Y COAGULOMETRICAS, CAPACIDAD PARA DETERMINAR: TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO
DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA, TIEMPO DE TROMBINA, FACTORES DE LA COAGULACION.
CAPACIDAD DE 60 CUBETAS A BORDO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA REACTIVOS PARA 4 POSICIONES.
ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 1500 PRUEBAS. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 50 ML. VELOCIDA!

DE 60 RESULTADOS/HORA DE TP. 6 CANALES PROGRAMABLES. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LEVE

JENNINGS. IMPRESORA  INTEGRADA. CON PUERTO DE SALIDA PARA CONECTARSE A INTERFASE
COMUNICACION BIDIRECCIONAL. EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA
DE INFORMACION  CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA
INFORMATICO QUE INSTALARA EL GANADOR DEL PAQUETE PRINCIPAL. DEBERA INSCRIBIR AL LABORATORIO
EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CONTEMPLE EL EQUIPO. SE SOLICITAN LAS
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SIGUIENTES DETERMINACIONES: TP Y APTT, ¢{SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA:

Sise acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demés licitantes uno u otro equipo del que
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria '

PREGUNTA 10:

ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO AUTOMATIZADO
SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA
OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA” Y UN
INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNOQ INFANTIL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE GRUPOS SANGUINEOS, ANTICUERPOS,

EQUIPO QUE PERMITA REALIZAR DE MANERA AUTOMATICA E INTEGRADA LOS SIGUIENTES PROCESOS:
IDENTIFICACION DE MUESTRAS, HOMOGENIZACION DE ERITROCITOS REACTIVOS, DILUCION Y. DISPENSADO DE
MUESTRAS Y -REACTIVOS INCUBACION A LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL TIPO DE PRUEBA.
CENTRIFUGACION AUTOMATICA DE LAS TARJETAS

LECTURA AUTOMATICA DE LAS TARJETAS.‘INTERPRETACION AUTOMATICA DE LOS RESULTADOS. UTILIZACION
DE CUALQUIER TAMANO DE TUBO PRIMARIO. CALIBRACION AUTOMATICA. CODIGO DE BARRAS PARA
MUESTRAS Y REACTIVOS. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. ACCESORIOS: COMPUTADORA COMPATIBLE CON
SOFTWARE GRAFICO EN ESPANOL, EN AMBIENTE WINDOWS. CON INTERFASE' BIDIRECCIONAL PARA
CONECTARSE A COMPUTADORA CENTRAL. REACTIVOS Y CONSUMIBLES: TARJETAS DE GEL DE 8'POZOS PARA
PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGICAS. DILUYENTES PARA TARJETAS DE GEL. SOLUCIONES CONCENTRADAS DE
LAVADO.CELULAS EN SUSPENSION 0.8 %. LAS PRUEBAS SOLICITADAS SON: GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH,
PRUEBAS CRUZADAS Y COOMBS. ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

ANTIERITROCITOS, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARIETAS DE GEL. §

RESPUESTA:

Si se acepta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demas licitantes uno u otro equipo del que
refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria <

<

PREGUNTA 11:

ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 12 REACTIVOS
PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS
SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN
INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA”, UNO PARA EL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL, UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS Y UNO
PARA EL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO
AUTOMATIZADO. SISTEMA DE DETECCION BASADO EN FLUORESCENCIA. INDICACION DE ESTADO DE LOS
VIALES EN PANTALLA. SISTEMA DE INCUBACION Y AGITACION INTEGRADO. CON LECTOR DE CODIGO DE
BARRA. CON CAPACIDAD DE INGRESAR MANUALMENTE LOS FRASCOS , CON LA OBTENCION DE RESULTADOS
EN CASO DE SER NECESARIO. CON SISTEMA DE COMPUTO ANEXO PARA MANEJO DE LA INFORMACION
ESTADISTICA. CAPACITACION AL PERSONAL POR EL TIEMPO NECESARIO. LOS CONSUMIBLES DEBERAN
INCLUIRSE CON LA ENTREGA DEL REACTIVO EN CANTIDADES EQUIVALENTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PROGRAMADO POR EL LICITANTE CON REGISTRO EN BITACORA DE MANTENIMIENTO INTERNA.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UN MAXIMO DE 6 HRS. SE PROPORCIONARAN MEDIOS ADICIONALES PARA
EL CONTROL DE CALIDAD, MfNIM_O 3 POR MES. PROPORCIONE AL LABORATORIO LOS MEDIOS DE CULTIVO
(HEMOCULTIVOS) EN LAS PRESENTACIONES INDICADAS: ADULTO AEROBICO, ADULTO ANAERGBICO Y
PEDIATRICO. LOS FRASCOS QUE SEAN DE VIDRIO. DEBERA EL PROVEEDOR DE MICROBIOLOGIA PROPORCIONAR

¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, (MINISPLITS) CON CAPACIDAD SEGUN LO REQUIERA CADA HOSPITA\(
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RESPUESTA: Si se acepta su propuesta y las caracteristicas del equipo se encuentran en los generales de esta junta de
aclaraciones

PREGUNTA 12: | ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 13 REACTIVOS
PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS |
SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN

INSTRUMENTO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA”, UNO PARA EL HOSPITAL
3 REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL, UNO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS, UNO

PARA EL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO, Y UNO PARA EL HOSPITAL GRAL. DE GALEANA, CON LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACION Y/O SUSCEPTIBILIDAD

'DE BACTERIAS AEROBIAS, ANAEROBIAS Y LEVADURAS Y EN MUESTRAS DE PACIENTES ESTERILES O

CONTAMINADAS. TECNOLOGIA COLORIMETRICA Y TURBIDIMETRICA QUE MIDE LA ACTIVIDAD METABOLICA Y

ENZIMATICA POR MEDIO DE SUSTRATOS PRESENTES EN CADA PLACA. CAPACIDAD DE 120 TARJETAS (H.

METROPOLITANO) Y 60 TARIETAS (H. MATERNO INFANTIL, SABINAS, DR. ARROYO Y GALEANA). AMPLIA BASE

DE DATOS DE MICROORGANISMOS. SOFTWARE EN ESPANOL. AMPLIO MENU EPIDEMIOLGGICO. TAXA

ACTUALIZADA. ' -

SISTEMA EXPERTO: PERMITE LA APROPIADA INTERVENCION PARA ORGANISMOS CON PATRONES DE
RESISTENCIA INUSUALES., SUPRESION DE ANTIBIOTICOS Y CASCADA. VALIDACION DE RESULTADOS.
| ESTADJSTICAS (EXPORTA DATOS A EXCEL). INTERFASE BIDIRECCIONAL. IDENTIFICACION DE LAS PLACAS POR
| LECTURA DE CODIGO DE BARRAS. SUSCEPTIBILIDAD DE ACUERDO A CRITERIOS CLSI. IMPRESORA INCLUIDA. EL

PROVEEDOR GANADOR DEBERA INTERFASAR EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE
CUENTE EL LABORATORIO SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL SISTEMA INFORMATICO QUE INSTALARA EL
, GANADOR DEL PAQUETE PRINCIPAL. PROPORCIONE UN REFRIGERADOR ELECTRICO, PARA CADA HOSPITAL, -
\ - | FIJO PARA PRESERVAR REACTIVOS A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 GRADOS CENTIGRADOS, CAPACIDAD DE 21
+/- 2 PIES CUBICOS, CON PUERTAS DE CRISTAL, SIN CONGELADOR Y CUENTE AL MENOS CON TRES |
ENTREPANOS, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, SISTEMA DE ALARMA ACUSTICA Y VISUAL EN CASO DE
FALLA. IDENTIFICACION DE NHI, ANI Y LEVADURAS EN EL MISMO EQUIPO. OFREZCA AL PERSONAL EL NUMERO
DE CAPACITACIONES NECESARIAS EN CADA UNA DE LOS 6 TURNOS CON LOS QUE CUENTA EL LABORATORIO,
EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO Y CON UNA DURACION MINIMA DE UNA SEMANA.
ADEMAS DE CAPACITACION REQUERIDA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO. ENTREGARA CONSTANCIA AL PERSONAL CAPACITADO.. LA CONSTANCIA DEBERA SER
PERSONALIZADA E INCLUIR EL NOMERO DE HORAS DE DURACION. LOS CONSUMIBLES DEBERAN INCLUIRSE
CON LA ENTREGA DEL REACTIVO EN CANTIDADES EQUIVALENTES. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. DEBERA
INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE CONTEMPLE EL
EQUIPO Y LOS ANALISIS CLINICOS INSTALADOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO POR EL
PROVEEDOR. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UN MAXIMO DE 6 HRS. LAS PRUEBAS INCLUIDAS SON:
- IDENTIFICACION 'DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS,
IDENTIFICACION DE GERMENES-ANAEROBIOS, IDENTIFICACION DE GERMENES DE CRECIMIENTO “EXIGENTE”,
SENSIBILIDAD GRAM POSITIVA Y GRAM NEGATIVA, IDENTIFICACION DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS,
IDENTIFICACION DE LEVADURAS. ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: Si se acepta su propuesta y las caracteristicas del equipo se encuentran en los generales de esta junta de§
aclaraciones ‘ .'

PREGUNTA. 13: ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 14 BOLSA PARA
SANGRADO DONADORES. NO SE ENCUENTRAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA
ESTA PARTIDA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS QUE DEBERAN
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CUMPLIR CON. LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BOLSA TRIPLE PARA RECOLECTAR.Y FRACCIONAR SANGRE.
. UNA PARA RECOLECTAR 450 ML. CON 63 ML. & 500 ML CON 70 ML. DE SOLUCION CPD-ADENINA CON TUBO /
COLECTOR PRIMARIO CON AGUJA CALIBRE 15 0 18, DOS BOLSAS UNIDAS POR TUBERIAS, CADA UNA CON
CAPACIDAD MINIMA DE 300 ML., UNA DE ELLAS FABRICADA EN PLASTICO QUE PERMITA EL INTERCAMBIO
GASEOSO NECESARIO PARA CONSERVAR LAS PLAQUETAS POR 5 DfAS. BOLSA CUADRUPLE PARA RECOLECTARY
FRACCIONAR SANGRE. UNA PARA RECOLECTAR 450 ML, CON 63 ML. © 500 ML CON 70 ML. DE SOLUCION CPD-
ADENINA CON TUBO COLECTOR PRIMARIO CON AGUJA CALIBRE 15 0 16, TRES BOLSAS UNIDAS POR TUBERIAS,
CADA UNA CON CAPACIDAD MINIMA DE 300 ML., UNA DE ELLAS FABRICADA EN PLASTICO QUE PERMITA EL
INTERCAMBIO GASEOSO NECESARIO PARA CONSERVAR LAS PLAQUETAS POR 5 DIAS. SE DEBERAN
PROPORCIONAR: 4 REFRIGERADORES CON SISTEMA DE ALARMA E INDICADORES VISUALES Y AUDITIVAS CON
'BATERIA DE RESPALDO DE DOS HORAS (HOSPITAL METROPOLITANO, MATERNO' INFANTIL, SABINAS HIDALGO
Y CE.T.S.) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD PARA 144 UNIDADES DE SANGRE COMO
MINIMO. CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON REGISTRO DE TEMPERATURAS DIA/SEMANA. VOLUMEN
EFECTIVO DE ALMACENAMIENTO 300 LTS. 6 CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE. REFRIGERADOR LIBRE DE CFC.
AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA. REGISTRO GRAFICO AUTOMATICO DE
TEMPERATURA. CERRADURA TIPO PALANCA PARA UN BLOQUEO SENCILLO Y SEGURO. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PROGRAMADO. 7 BALANZAS AGITADORAS (3 HOSPITAL METROPOLITANO, 2 PARA EL HOSPITAL
MATERNO-INFANTIL, 1 PARA EL HOSPITAL INFANTIL Y SABINAS HIDALGO) PARA BOLSAS DE SANGRE CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RECOLECTOR AUTOMATICO DE SANGRE CON MOVIMIENTO OSCILATORIO
CONTINUO CON CHAROLA MAGNETICA PARA COLOCAR BOLSA DE SANGRE. PANTALLA - ILUMINADA CON
BARRA INDICADORA DE PROCESO DE DONACION, TIEMPO DE DONACION, FLUJO Y VOLUMEN RECOLECTADO.
ALARMAS AUDIBLES Y LED INDICADOR. ALARMAS DE SEGURIDAD PROGRAMABLES DE FLUJO, RETRASO EN
VENOPUNCION Y AVISO AUDIBLE AL TERMINO DE LA FLEBOTOMIA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PROGRAMADO. 3 UNIDADES DE AIRE.ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS PARA EL HOSPITAL
METROPOLITANO “DR. BERNARDO SEPULVEDA Y UNO PARA EL HOSPITAL DE SABINAS HIDALGO. 5 SILLONES
DE EXTRACCION DE SANGRE PARA DONADORES, (1 HOSPITAL METROPOLITANO, 2 HOSPITAL INFANTIL Y- 1
CE.T.S. Y PARA EL HOSPITAL SABINAS HIDALGO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SILLON DE ALTA-
DURABILIDAD. CON CONTROL ELECTRICO. CON SOPORTE PARA COLOCACION DE BALANZA MEZCLADORA

GRADILLAS Y MATERIAL PARA FLEBOTOMfA ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA7

RESPUESTA: - | Si se acepta su propuesta y las caracterlstlcas del equipo y distribucién de los equos se encuentran en los.
generales de esta junta de aclaraciones

PREGUNTA 14: | ANEXO 1A, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PARTIDAS
1,2,5Y 7, EQUIPO PARA PRUEBAS DE COAGULACION Y EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO
PARA INMUNOHEMATOLOGIA, ASf COMO NUMERAL 1.1.1, Y NUMERAL NUMERAL 3, PUNTO C, NUMERO 10.
EN EL ANEXO 1A SOLICITAN EQUIPOS CON ANTIGUEDAD NO MAYOR A 5 ARIOS, Y EN LOS PUNTOS ANTERIORES
SOLICITAN UNA ANTIGUEDAD MAXIMA DE 3 ANOS. ANTE ESTA SITUACION Y DEBIDO A QUE LA MAYOR/A DE
LOS EQUIPOS INSTALADOS YA CUENTAN CON ANTIGUEDAD DE MAS DE 3 AROS, Y CONSIDERANDO QUE LA
ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS PUEDE REPERCUTIR EN EL SERVICIO PROPORCIONADO, SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE SE REQUIERA QUE LOS EQUIPOS A INSTALAR SEN NUEVOS, YA QUE ESTO SERIA EN BENEFICIO
DE LA INSTITUCION PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO. ¢SE ACEPTA ESTA PROPUESTA? \

o \

RESPUESTA: Si se acepta su propuesta sin que se limite la posibilidad de poder ofertar por los demas licitantes uno u otro~]
' equipo del que refiere el licitante o el solicitado en la convocatoria, considerando ademds que deberd ser un
equipo con un una antigliedad méxima de 3 afios. :

PREGUNTA 15: ANEXO 1A, CARACTER[STICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PARTIDAS
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1,2,5Y 7, EQUIPO PARA PRUEBAS DE COAGULACION Y EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO
PARA INMUNOHEMATOLOGIA, ASf COMO NUMERAL 1.1.1. Y NUMERAL NUMERAL 3, PUNTO C, NUMERO 10.
PARA EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA ANTERIOR PREGUNTA SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS SE PUEDA
AMPLIAR EL PLAZO PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS A 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL
“FALLO. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE TIEMPO ADICIONAL PARA LA IMPORTACION DE LOS
EQUIPOS NUEVOS, Y CONSIDERANDO QUE ESTE SERIA EL MAXIMO PARA SU INSTALACION, PUDIENDO DARSE
EL CASO DE QUE LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS SEA INSTALADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA LIMITE. ¢SE

ACEPTA ESTA PROPUESTA?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, la entrega del equipo deberd ser dentro de un plazo maximo de 30 dl’a‘s habiles
e T GENERALES------ mmemeseccccscccccococnoone-

A continuacion se enuncian los generales para esta licitacién:
1. : _ \

EL EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO ES EL SIGUIENTE:

* EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES
LAS BOLSAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- Bolsa TRIPLE para recolectar y fraccionar sangre, Una para recolectar 450 ml. Con 63 ml. 6 500 ml con 70 ml. De solucién CPD-
Adenina con tubo colector primario con aguja calibre 15 6 16, DOS bolsas unidas por tuberias, cada una con capacidad minima
de 300 ml., uha de ellas fabrlcada en plastico que perm|ta el intercambio gaseoso necesario para conservar las plaquetas por 5
dias.

- Bolsa.CUADRUPLE para recolectar y fracaonar sangre. Una para recolectar 450 ml. Con 63 ml. 6 500 ml con 70 ml. De solucién
CPD-Adenina con tubo colector primario con aguja calibre 15 6 16, TRES bolsas unidas por tuberfas, cada una con capacidad
minima de 300 ml., una de ellas fabricada en plastico que permité el intercambio gaseoso necesario para conservar las -
plaquetas por 5 dias. ' '

Todas las bolsas para sangrado serdn entregadas ensu totahdad al CETS, para su dlstrlbuc10n acada hospltal

2.-

‘4 REFRIGERADORES NUEVOS (NO SE ACEPTARA EQUIPO USADO O-DERIVADO DE LICITACIONES ANTERIORES) CON SISTEMA DE
ALARMA E INDICADORES VISUALES Y AUDITIVAS CON BATERIA DE RESPALDO DE DOS HORAS (Hospltal Metropolitano, Materno
Infantil, Sabinas Hldalgo y C.E.T.S.) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. Capacndad para 144 unidades de sangre como minimo.
V 2. Controlador de témperatu ra con registro de te'mperatu ras dia/semana.
3. Volumen efectivo de almacenamientd 300 lts.
4, * 6 charolas de acero inoxidable. |
5. Refrigerador libre de CFC. {
6. Aislamiento de alto grado mediante espuma presurizada.
7. Registro grafico automético de temperatura.
8.  Cerradura tipo palanca para un blocjueo sencillo y seguro.
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" ANTERIORES) PARA DONADORES, (1 Hospital Metropolitano, 2 Hospital Infantil y 1 C.E.T. S. Y PARA EL HOSPITAL SABINAS HIDALGO

" Partida 11.- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA. HBA1C, (D10).

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Servicios SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
de Salud O.P.D. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
st o e e DIRECCION ADMINISTRATIVA
Mﬁ‘!p?ela‘@ﬂ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
‘ DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

9. Mantenimiento preventivo programado.

3.-

7 BALANZAS AGITADORAS NUEVAS (NO SE ACEPTARA EQUIPO USADO O DERIVADO DE LICITACIONES ANTERIORES) (3 Hospital
Metropolitano, 2 para el Hospital Materno-Infantil, 1 para el C.ET.S. Y 1 para el Hospital Sabinas Hldalgo) PARA BOLSAS DE SANGRE
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- Recolector automatico de sangre con movimiento oscilatorio contintio con charola magnética para colocar bolsa de sangre. -
- Pantalla iluminada con barra indicadora de proceso de donacién, tiempo de donacién, flujo y volumen recolectado.
- Alarmas audibles y LED indicador.

- Alarmas de seguridad programables de flujo, retraso en venopuncnon y aviso audible al término de la flebotomfa.

- Mantenimiento preventivo programado.

4

3 UNIDAﬁES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 fONELADAS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO “DR. BERNARDQ
SEPULVEDA Y UNO-PARA EL HOSPITAL DE SABINAS HIDALGO.

5,

5 SILLONES DE EXTRACCION DE | SANGRE NUEVOS (NO SE ACEPTARA EQUIPO USADO O DERIVADO DE  LICITACIONES

CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
- Sillén de alta durabilidad.

6.~

El proveedor debera proporcionar 5 equipos. 1 Equipo para el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Septlveda” ,. 1 equipo para el
Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, Hospital de Cerralvo, Hospital de Dr. Arroyo y Hospital de Galeana, con las
siguientes caracteristicas:

. Equipo Automatizado para el procesamiento de pruebas de HbAlc.

o Con una velocidad de trabajo mfl{irha de 20 pruebas por hora.

. Que procese de forma aqtomatizad‘a las pruebas de Hemoglobina para las fracciones Alc,A2 y F(Dual program)
. Cuantificacién en presencia de HbS,HbC y Hbf.

. Andlisis de muestras en tubo primario. :

. Lectura de las muestras por cédigo de barras.

. | Linealidad de resultados desde 3.8% hasta 18.% de HbA1c

. Manual en espafiol ‘

o Con éapacidad de colocar al menos 10 muestras a la vez

. Reactivos de la misma vmarca que el instrumento

o Pantalla integrada con opcién a Monitor adicional
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. Impreso;a integrada o adicional.
o Se deber4 inscribir al Laboratorio Clinico en un programa de control de calidad externo eﬁ el drea de quimica clinica, que

contemple los equipos solicitados.

. Que cuente con capacidad de interfaces sistema informatico (LIS)
. Lector para el cédigo de barras.
. El proveedor ganador debera lnterfasar el equipo al Sistema de Informacién del Laboratorio segiin Io especificado en el sistema

mformatnco que instalard el ganador del paquete principal.

. Con reguladqr/no break integrado o0 adicional con capacidad de carga para 15 minutos de respaldo.

. ‘ Que utilice la metodologia de‘ HPLC {Cromatografia de liquidos de alté resolucion)

. Coeficiente de variacién de 2.4% a 2.6% |

. Calibracién de pruebasvcada 400 pruebas (Una sola vez que se cambia el reaétivo) ' : -
. Que cuente 'cbn certificacién por la NGSP( National Glycohemoglobin Standarization Program) _
. Traia'ble como método de referencia con la DCCT (Diabetes Control and complications trial).

7.

Partida 12.- EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO PARA HEMOCULTIVOS

ESPECIFICACIONES:

El licitante ganador debera proporcionar 4 equipos iguales ( 1 Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”, 1 Hospital Regional
de Alta Especialidad Materno Infantil, Hospital General de Sabinas y Hospital General de Galeana) con las siguientes caracteristicas:

. Equipo automatizado
.. Sistema de deteccién basado en fluorescencia ' i
g N ' - .
\ . Indicacién de estado de los viales en pantalla
. Sistema de incubacidn y agitacion integrado
. Con lector de cédigo de barra
. Con capacidad de ingresar manualmente los frascos, con la obtencidn de resultados en caso de ser necesario
. Con sistema de cdmputo anexo para manejo de la informacién estadistica.
: O
o Capacutacnon al‘personal por el tiempo necesario - L
. e ) . . ’ 2
. Los consumibles deberan incluirse con la-entrega del reactivo en cantidades equivalentes. _
| ' . AN
. Mantenimiento preventivo programado por el licitante con registro en bitdcora de mantenimiento interna al menos un registro %
por mes. (El programa ofertado por el licitante deberd incluirse en la propuesta técnica: especificando fecha programada y actividades N
reallzar) . w
. Mantenimiento correctivo en un maximo de 6 hrs
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. Tecnologia colorimétrica y turbldlmetrlca gue mide la actividad metabollca y enzimatica por medio de sustratos presentes en
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L Se proporcionardn medios adicionalés para el control de calidad, minimo 3 por mes
. Proporcione al laboratorio los medios de cultivo (hemocultlvos) en las presentaciones indicadas: adulto aerébico, adulto
anaerdbico y pedidtrico.
. Los frascos que sean de vidrio.

Se deberdn interfasar el equipo con el sistema ganador del paquete principal.
8.-

Partida 13.- EQUIPO DE MICROBIOLOGIA SOLICITADO EN COMODATO

ESPECIFICACIONES:

“El proveedor deberd proporcionar 4 equipos para los Hospitales: 1 Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Septlveda”, 1 Hospital
Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, 1 Hospital General Sabinas Hidalgo, 1 Hospital General Dr. Arroyo con las siguientes
caracteristicas:

. Analizador automatizado para la-identificacion y/o susceptnbllldad de bacterias aerobias y anaerobias y en muestras de RN .-
pacientes estériles o contammadas y

(3

cada placa.
. Capacidad de 120 tarjetas (H. Metropolitano) y 60 tarjetas (H. Materno Infantil).
. ~ Amplia base de datos de microorganismos. ‘
o | Software en Espaiiol. ;
. Amplio-ment epidemioldgico. ‘
. Taxa actualvizada. |
. _ Sistema experto: Permite la apropiada intervencién para organismos con patrones de resistencia inusuales.
o Supresién de antibiéticgs y cascada.
. Validacién de resultados. .
. ; Estadisticas (Exporta datos a Excel).
. Interfase bidireccional
. Identificaﬁio’n de las placas por Iec,tﬁra de c6digo de barras.
o Susceptibilidad de acuefdb a criterios CLSI,
. Impresora incluida.
.. El prdveedor g'anador deberd interfasar el equipo con el Sistema de Informacion con el que cuenté el Laboratorio seguﬁ lo

especificado en el sistema informatico que instalaré el ganador del paquete principal.

o " Proporcione un refrigerador eléctrico, para cada hospital, fijo para preservar reactivos a temperatura entre 2y 8 grados
centigrados, capacidad de 21 +/- 2 pies cubicos, con puertas de cristal, sin congelador y cuente al menos con tres entrepanos, control de
temperatura ajustable, sistema de alarma acustica y visual en caso de falla.
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LI Mantenimiento preventivo programado por el proveedor con registro en bitdcora de mantenimiento interna minimo una vez al

.~ " Dice: El proveedor ganador debera proporcionar Equipos: 1 paka Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Septilveda” y 1 para el
Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil 1 para el Hospital de Cerralvo y un equipo para el CETS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

g%rggi{% o. pD : ORGANISMO gUBuco DESCENTRALIZADO
NUSVOLEON S snireCciGn OF RECURSDS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
.. Identificacién de NHI, ANI y levaduras en el mismo equipo.
o Ofrezca al personal el nimero de capacitacionés necesarias en cada una de los 6 turnos con los que cuenta el laboratorio, en las

fechas programadas por el departamento y con una duracién miima de una semana. Ademés de capacitacién requerida a solicitud del
departamento durante la vigencia del contrato. Entregara constancia al personal capacntado La constancia debera ser personalizada e
incluir el nimero de horas de duracién.

J Los consumibles deberan incluirse con la entrega del reactivo en cantidades equivalentes.

. Control de calidad integrado

. Deberd inscribir al Laboratorio en un programa de control de calidad externo que contemple el equipo y los andlisis clinicos S
instalados.

e Proporcione cepas control ATCC para el control de calidad. (proteus mirabilis, leclercia adecamboxylata, serratia liquefaciens,

eschericha coli, enterococus faecalis, staphylococus yxlosus, enterococus durans, enterococus faecalis, candida alblcans, aeruginosa,y .

" burkolderia cepacia).

mes. (EL PROGRAMA OFERTADO POR EL PROVEEDOR DEBERA INCLUIRSE EN LA PROPUESTA TECNICA: ESPECIFICANDO FECHA -
PROGRAMADA.

. Mantenimiento correctivo en un maximo de 6 hrs.
. Con control eléctrico.
J Con soporte para colocacidn de balanza mezcladora, gradillas y material para flebotomfa.

Se deberdn interfasar el equipo con el sistema ganadpr del paquete principal.

9.-

ANEXO 1A

1.- Pagina 29, dice: Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Septilveda”(Puesto de Sangrado), Hospital Regional de Alta Especialidad Q
Materno Infantil (Puesto de Sangrado), Clinica Tlerra y Libertad, Jurisdicciones 2,3,5,6, Jurnsduccnones Frayle, China y Villaldama, incluir - \

Jurisdiccién 7 Allende.

2.- Pagina 32, dice: Jurisdiccién Sanitaria # 6 -C.S.U. Cadereyta: 1 CPU, 1 Monitor, 1 Impresora de Resultados, 1 Centrifuga de 24 4 T
Tubos, 2 Agitador de Muestras, 1 Aire Acondicionado de 1 % Toneladas, 1 No Break, 1 regulador de voltaje. N

C.S.U. Marin: 1CPU 1 Monitor 2 reguladores de voltaje. -C.S.U. China: 1 CPU, 1 Monitor, 2 Reguladores. Incluir Jurisdiccion sanitaria # g
7 CS.U Allende.- 1 CPU, 1 Monitor, 1 Impresora de Resultados, 1 Centrifuga de 24 Tubos, 2 Agitador de Muestras, 1 Aire
Acondicionado de 1 % Toneladas, 1 No Break, 1 regulador de voltaje.

3 - Pagina. 32.- EQUIPO AUTOMATIZADO SOLICITADO EN COMODATO PARA INMUNOHEMATOLOGIA

v

4.- Pagina 36.- Para Laboratorio Estatal se le asignaron 1356 bolsas triples y 341 bolsa cuddruple (ambos de la partlda 14), ELLOS NO
LA UTILIZAN, quitdrselas y asignarlas al CETS.

10.-
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' Montérrey, Nuevo Ledn, C.P.64000, siendo un acto formal que dard inicio puntualmente, y no se tomaran en
cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

Servicios ;

de salud O P D . ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
B DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nuevoleon SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Se elimina lo solicitado en el punto 3. FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOB
TECNICO, Inciso ¢), punto 19. Que a la letra dice: “Se presentardn 3 cartas selladas y firmadas por 3 diferentes Administradores de las
Unidades locales de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdiccién) y deberan ser en original y 3 Unidades fordneas de la Convocante
(Dos hospitales y una Jurisdiccién) se aceptaran via fax, mediante la cual especifique que han prestado un buen servicio en el abasto de
los reactivos. .

11.-

También se modfica lo sohcntado en el punto 3, FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL
SOBRE TECNICO, Inciso c), punto 20. Que a la letra dice “Los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberdn presentar
como minimo dos cartas en original, emitidas por otros clientes, en papel membretado de éstos, mediante las cuales estipulen que han
prestado buen servicio de atencién y surtimiento, mismas que la Convocante se reserva el derecho de venflcar dicha mformacuén, para su
partncnpauén en el presente evento”.

Una vez concluida la Iectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y a los’ generales se dio oportunldad
a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relacién con las
respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta adicional al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones se llevard a cabo el dia 04 de . .
Enero del 2016, a las 09:00 horas en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevencién y Control de -
Enfermedades, ubicada en el tercer piso del inmueble ubicado en Matamoros Ote. No. 520, Zona Centro de

De esta manera se da por concluido la junta de aclaraciones de la presente licitacidn, cuya acta estard disponible
para su consulta en el portal http://saludnl.gob.mx, o0 en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de

los Servicios de Salud de Nuevo Ledn, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona
Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 20:20 horas de la fech
indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en eIla mtervmleron y
quisieron hacerlo.

LIC. JOSE DE JESUS GARZA

" DIRECTOR ADMINISTRATIVO
: ESCAMILLA

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO LIC. RAFAEL SOTO BRIONES
DE NUEVO LEON

] 4
. . LIC. LUIS GERARDO IBARRA \
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA <

CORTINAS c
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Servicios : SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON®
de Salud O.PD. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
N R T - DIRECCION ADMINISTRATIVA
%%.'%‘é%lr?s%@ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL
: QBP. HECTOR GRACIA LEAL

(COMO AREA USUARIA)

. REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL ' - @ ;
MATERNO INFANTL Q.C.B. GRACIELA CANTU GONZALEZ }é/ a @ @ ‘Zﬁ‘j

(COMO AREA USUARIA)

REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL

- DESALUD PUBLICA Q.C.B. ROBERTO LOPEZ GUZMAN
(COMO AREA USUARIA)

REPRESENTANTE DEL CENTRO ESTATAL DE

TRANSFUSION SANGUINEA Q.C.B. GLORIA SANTOS GAMBOA
(COMO AREA USUARIA)-
REPRESENTANTE DEL CENTRO ESTATAL DE , .
TRANSFUSION SANGUINEA DRA. BEATRIZ AURORA LEE
N , GONZALEZ ‘ <
(COMO AREA USUARIA) - =

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO

C.P. SANTIAGA RODRIGUEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
4 Q SANDOVAL

LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER

D ITACIONE
COORDINADOR DE LICITACIONES ALANIS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON®

Servicios y
de Salud O.P.D. : ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
‘N'ﬁ"”"“'i'ggﬁ DIRECCION ADMINISTRATIVA

Lrgvoreen SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
\ DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LIC. NANCY NATALE DE LEON

DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA
: RODRIGUEZ

C. RUSBEL CAIN DOMINGUEZ CRUZ

C. CHRYSTIAN YEPIZ- MIRANDA

ARTIMEDICA, S.A. DEC.V. C. MARIO ALONSO GARCIA RAMON

: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE , X
; v C. MARIA ESTHER GONZALEZ PEREZ

VELEMED, S.A. DE C.V. C. JOSE SANTOS ORTIZ HERNANDEZ

. MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS, S.A. DE
c.v.

C. JAIME LOPEZ RIVERA

C. EDUARDO ALEJANDRO OROZCO

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.
: GOMEZ

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA
LABORATORIOS Y MATERIALES PARA
HOSPITALES, S.A. DE C.V.

C. RENE GERARDO SALAZAR
ROBLEDO -

C. IVAN PERSEO EDMUNDO

LABORATORIOS LICON S.A.
_ CAMPOS VELAZQUEZ
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